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1 Acerca de este manual

1.1

Introduccion

Tenga ercuenta los puntos siguientes al utilizar el producto y las presentes instrucciones de uso:

El producto solo puede utilizarse, manejarse y someterse a mantenimiento mediante estas
instrucciones de uso.

Estas instrucciones de uso solo se refieren al producto indicado en la portada.

Reservado el derecho a modificaciones en estas instrucciones de uso debido a
perfeccionamientos técnicos.

La empresa operadora debe garantizar que todas las personas implicadas hayan leido y
comprendido las instrucciones de uso antes de empezar a trabajar.

El capituloSeguridad3 Seguridad ofrece una vista general de todos los aspectos de seguridad
importantes para proteger al personal y para un funcionamiento seguro del producto.

El fabricante solo se responsabilizara por los dafios derivados del incumplimiento de estas
instrucciones de uso.

Las reimpresiones, traducciones y reproducciones en cualquier forma, incluso en extracto,
precisan el consentimiento por escrito del editor.

La propiedad intelectual corresponde al fabricante.

Todos los incidentes graves que se produzcan en relacion con el producto deben notificarse al
fabricante y a la autoridad competente del pais respectivo en el que esté establecido el usuario.

El desarrollo y la fabricacion de todos los productos de FotoFinder Systems GmbH se llevan a cabo de
acuerdo con la norma ISO 13485 en el nivel de emision actualmente vigente.

1.2 Documentacién adicional obligatoria

Los siguientes documentos son relevantes para la utilizacion del producto y de estas instrucciones de

uso:

Declaracion UE de conformidad
Instrucciones de uso del hardware
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1.3 Representacion de las advertencias

B Advertencias en este manual son marcadas con diferentes palabras de advertencia.
Las advertencias se inician con palabras @gvertencia que expresan el nivel de peligro.

|

B Es imprescindible cumplir con las advertencias para prevenir accidentes y dafios en personas y
material.

|

En el manual presente se usaaslsiguientes palabras de advertencia y simbolos:

Esk es el signo de peligro general. Advierte de peligros de muerte. Todas las acciones raarcad
este simbolo indican un peligro para las personas. Estas advertencias tienen queusgplidas
obligatoriamente para prevenir heridas o la muerte.

A PELIGRO

Si no se toman las precauciones necesarias, heridas graves o mortales ocurriran.

A ADVERTENCIA

Si no se toman las precauciones necesarias, heridas graves o montaleden ocurrir.

A PRECAUCION

Indica una situacion potencialmente peligrosa, que puede resultar en heridas leves si no es evit

ATENCION

La palabra de advertencia atencion sefiala posible dafio matefdlincumplimiento puede resultar
en dafos en el dispositivo.

@ENnoTA

Las notas remiten a informacion importante que debe tener en cuenta el usuario al realizar una
instruccion. Las notas proporcionan al usuario mas informacion sobre un asunto determinado.
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1.4 Explicacién general de los simbolos

Simbolos en el software:
Pais de origen/fecha de produccion

Actualizaciones de producto disponibles hasta

Ndmero de modelo

Producto médico

Unique Device Identification (identificacién de producto Unica)

Observar las instrucciones de uso

= (8 [ [+ @,

Marcado CE

M
M

Fabricante

Muestra el proxy suizo
Johner Medical Schweiz GmbH, Tafelstattstrasse 13a, 6415 Arth, Suiza

i 3

2 Instalacion, actualizaciones y desinstalacion

El software tiene que ser instalado por una persona capacitada o un representante de la empresa
FotoFinder Systems GmbH. Lo mismo se aplica para posibles actualizaciones, mantenimientos y la
desinstalacién del software.

@noTA
Para mas informacién pongase en contacto con el soporte de FotoFinder: support@fotofinder.d




@FotoFinder@

2.1 Requisitos del sistema FotoFinder Universe

Para utilizar FotoFindetniverse deben cumplirse determinados requisitos dslstema.

Requisitos del sistema para el uso sin integracién en la red:

Dermoscopy & ) . DSLR:
Total Body M Master editi
Screening el Eleey IR aster edition 50+ MP sensor
Windows 10 Pro, 64 bit

Windows 11 Pro, 64 bit

Operating system

Speed 2.50 GHz 4.80 Ghz
Processor Cores / Threads* 4 {8 Threads) 6 {12 Threads)
Architecture x86-64
Memory 16 GB
T integrated GPU dedicated GPU
Graphics card b= e.g. Intel® HD Graphics e.g. Nvidia® GTX serles
RAM 1 GB 4 GB*
. recommended:
‘ Resclution 1920x1080 px 384052160 px
Display
. B recommended:
Size 24 270
. 500 MB/s
( oHsa»:dudn::;sle) el e.g. M.2 NVMe {M.2 with 4 PCiX Lanes sugports max. 6 GBit/s = 600 ME/s)
Free space 500 GB | 250 GB
Hard drive 2* 500 MB/s
{Database + el e.g. SATA Revision 3.x / SATA 6Gbit/s {supports max. 6 GBit/s = 600 MB/s)
Images) Free space . | 4TB [ 6B | 12TB
500 MB/s
- Speed - .
Backup drive* eg. USB 3.0 Gen 1 with 5 Gbit/s
Free space 500 GB | 4TB | 6TB 12TB
1xUSB 3.0

FOIBRIRGEEmEdIcam SN < MC1000-4: +1x USB 2.0

FetoFinder leviacam 1x USB 3.0
ATBM control unit 1x USB 3.0

FotoFinder Laser Liner 1x USB
FotoFinder PelFlash XE 1xUSB 2.0
FotoFinder Polflash XE DX 2xUSB 2.0
DSLR / DSLM Ix USB 3.0

Local recommended: 1 Ghit/s

Internet required for product activation, software updates and remote support

* = not required for View-Only clients

Fig.1: Configuracion minima y recomendada para usuarios individuales (PC/Notebook)

Error de funcionamiento de la aplicacion

La correcta ejecucion de la aplicacion solo se puede garantizar cuando se cumplen los requisitc
sistema.

iTenga en cuenta los requisitos del sistema!
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2.2 Uso en unared

B Existe la posibilidad de operar el sistema en una red con varios cliebteserse.

@noTa
Para mas informacién pongase en contacto con el soporte de FotoFinder: support@fotofinder.d

2.3 Compatibilidad de las versiones de software

2.3.1 Productos médicos compatibles de FotoFinder

- FotoFinder medicam 80&

- FotoFinder medicam 1000

- FotoFinder leviacam

- FotoFinder Moleanalyzer pro (6.0.4)
- FotoFinder Moleanalyzer pro (6.0.5)
- FotoFinder Moleanalyzer pro (6.1)

2.3.2 Sistemas compatibles de FotoFinder

- FotoFinder bodystudio ATBM (1.2 generacion)

- FotoFinder bodystudio ATBM master

- FotoFinder vexia

- FotoFinder dermoscope desktop

- Solucion de componentes FotoFinder dermoscope
- FotoFinder studio

@noTA
Encontrard mas informacion en los manuales de sistema correspondientes.

UnoTA
Para mas informacién pongase en contacto con el soporte de FotoFinder: support@fotofinder.d
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3 Seguridad

3.1 Atender el manual

ATENCION

Este manual y las indicaciones de seguridadenumeradas hacen referencia al software.
iDeben tenerse en cuenta las indicaciones de seguridad descritas en las instrucciones de uso
especiales para sistemas de FotoFinder (hardware y software)!

@ENOTA

Toda persona encargada deabajar en el sistema debe haber leido y comprendido estas
instrucciones de uso y, especialmente, el capitfeguridad

El conocimiento y la consideracion de los presentes contenidos son un requisito para proteger al
usuario y a los pacientes de peligros, asi como evitar errores por parte del usuario.

Por ello, es imprescindible tener en cuenta todas las indicaciones dpusead, ya que su
cumplimiento garantiza su seguridad.

Las instrucciones de uso forman parte del sistema y siempre deben estar disponibles en el
producto. El personal debe leer y comprender las instrucciones de uso y tenerlas en cuenta en
todos los trabajos que vaya a realizar. En caso de que los conterdéasstas instrucciones de

uso planteen preguntas o no sean comprensibles, péngase inmediatamente en contacto con el
fabricante.

Ademas de las indicaciones de seguridad de estas instrucciones, también deben cumplirse las
siguientes normas y disposiciones:

B Uso previsto

B Normas de prevencidn de accidentes aplicables (UVV)

B Normas de la medicina del trabajo

B Reglas de la técnica de seguridad reconocidas en general

M Disposiciones especificas del pais

B Documentacion adjunta de otros fabricantes

Ademas, estas normas y disposiciones pueden complementarse con instrucciones de uso para la
consideracion de disposiciones internas de la fabrica o particularidades empresariales.

Ademas de estamstrucciones de uso, debe darse una instruccion interna, teniendo en cuenta la
cualificacién profesional de las personas respectivas.

Las disposiciones de seguridad de la empresa explotadora no quedan anuladas por la
documentacién que acompafa el producto del fabricante, sino que se consideran superiores.

3.2 Uso previsto

FotoFinderUniverse es un software independiente adecuado para:

el registro, el procesamiento, la anotacion, la comparacion y la visualizacion de imagenes
microscopicas y macroscopicas de piel humana por parte del personal médico y los
dermatdlogos

guardar y administrar imagenes y datos de pacientes y usuarios

la documentacion estandarizada de la superficie cutanea intacta y los cambios cutaneos a largo
plazo, para valorar y apoyar el diagndstico de enfermedades cutaneas

la combinacion, la comunicacion y el intercambio de datos con los softwares y dispositivos
fabricados por FotoFinder
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3.3 Grupos de usuarios

Grupo de
usuarios
Dermatologos y
médicos
generales
(grupo primatrio
de usuarios)

Personal de la
clinica

(grupo primario
de usuarios)

Técnicos de
servicio y de
hospital
(grupo
secundario de
usuarios)

Empleados de
FotoFinder

(grupo
secundario de
usuarios)

Datos demograficos

Requisitos de cualificacion,

experiencia laboral y habilidades

Profesiones habituales: |
dermatdlogo, médico general,
médico en formaciéon

|

Edad media: entre 24 y 65 afio:

Sexo: todos los sexos [ |
|

Habilidades sensoriales:
normales, habilidades
necesarias para el desempefio
de la actividad

Habilidades cognitivas,
memoria incluida: normales,
habilidades necesarias para el
desempefio de la actividad

Profesiones habituales: auxiliar Il
médico, enfermero

Edad media: entre 18 y 65 afio:
Sexo: todos los sexos u
[ |

Habilidades sensoriales:
normales, habilidades
necesarias para el desempefio
de la actividad

Habilidades cognitivas,
memoria incluida: normales,
habilidades necesarias para el
desempefio de la actividad

Profesiones habituales: técnico
de servicio, técnico de hospital

Edad media: entre 18 y 65 afio: ll
Sexo: todos los sexos [ |

Habilidades sensoriales:
normales, habilidades
necesarias para el desempefio
de la actividad

Habilidades cognitivas,
memoria incluida: normales,
habilidades necesarias para el
desempefio de la actividad

Profesiones habituales: gestor i
empleado de las areas de

ventas, asistencia y T, gestion g
de la empresa

Edad media: entre 18 y 65 afio!
Sexo: todos los sexos

Habilidades sensoriales:
normales, habilidades

Cualificacién como médico (o er
formacion)

Formacion en diagnéstico de
enfermedades cutaneas
Experiencia con TI

2 X 4 h de formacién por parte d
trabajadores de FotoFinder o de
la empresa de distribucion

Formado, instruido y cualificado
mediante una formacion en
medicina especializada

Experiencia con Tl

2 X 4 h de formacién por parte d
trabajadores de FotoFinder o de
la empresa de distribucion

Al menos 3 afios de experiencia
en tecnologia médica
Experiencia con Tl

2 X 4 h de formacién por parte d

trabajadores de FotoFinder o de
la empresa de distribucion

Experiencia con el
producto/software
Experiencia con Tl
Instruccion y formacion por

parte de empleados de
FotoFinder
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Empleados de los
sSocios
distribuidores

(grupo

secundario de
usuarios)

3.4 Entorno de uso

necesarias para el desempefio
de la actividad

Habilidades cognitivas,
memoria incluida: normales,
habilidades necesarias para el
desempefio de la actividad

Profesiones habituales: gestor (i
empleado de las areas de

ventas, asistencia y Tl, gestion g
del sociodistribuidor

Edad media: entre 18 y 65 afio!
Sexo: todos los sexos

Habilidades sensoriales:
normales, habilidades
necesarias para el desempefio
de la actividad

Habilidades cognitivas,
memoria incluida: normales,
habilidades necesarias para el
desempefio de la actividad

Experiencia con el
producto/software

Experiencia con Tl

Instruccion y formacion por
parte de empleados de
FotoFinder

B El producto esta destinado a ser utilizado en un entorno médico profesional (p. €j., una clinica,
un hospital) por los usuarios descritos en el capitu®rupos de usuariof8.3Grupos de

usuarios.

El producto solo se ha previsto para ser utilizado y operado dentro del entorno del paciente de
conformidad con EN 60601.

Los requisitos que debe cumplir el entorno de utilizacioén fisico y técnico pueden consultarse en
el capitulo correspondiente 4.1 Requisitos del sistema FotoFinder Unive)se

No se aplican otros requisitos adicionales al entorno de utilizacién social o clinico.
El producto no es adecuado para uso por parte de no profesionales.
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3.5 Requisitos en el lugar de trabajo

La pantalla de trabajo debe colocarse de modo que se pueda reconocer la informacion médica.

Se deben evitar:

- luz solar fuerte

- reflejos en la pantalla

- contraste demasiado bajo

- brillo de pantalla insuficiente
- ajustes de color incorrectos

A cuiDADO

Para una correcta ejecucion de la aplicacién, FotoFinder Universe debe utilizarse en un lugar de
trabajo con ratén, teclado y un monitor en formato apaisado. No esta permitidiizar la
aplicaciéon en una pantalla con formato vertical.

3.6 Grupo destinatario de pacientes

Pueden tratarse con este software los pacientes que cumplan los siguientes criterios:

Indicaciones

Personas en general con lesiones cutaneasioares
Pacientes con sindrome de nevus mdultiple
Pacientes con inflamacion cutanea general
Pacientes con psoriasis vulgar

Pacientes con trastornos del cuero cabelludo
Altura

B Solo se pueden escanear pacientes con una altura entre &8&200cm (aplicable para el Total
Body Mapping)

Edad

B El andlisis corBodyscansolo esta permitido para pacientes adultos de entre 18 y 100 afios,

porque, de lo contrario, no se puede realizar una documentacién correcta debido al
crecimiento.

Enfermedades psiquicas

B Sinrestricciones

Requisitos fisicos

B Las partes del cuerpo/lesiones que se van a examinar no pueden presentar heridas abiertas.
B Las partes del cuerpo/lesiones no pueden estar en cavidades corporales ni mucosas.

El grupo de pacientes previsto incluye pacientes con independencia de los factores demogréficos (p.
ej. sexo, profesién), factores fisicos (p. €j. peso, fuerza) o del contexto social, religioso y cultural.
Dentro del FotoFindelJniverse pueden documentarse distintos tipos de piel.
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3.7 Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones

ICD Code
L57

C44
L82
D48
D18
L98
L81
C43
D03
D03
C43
C43
C43
C43
C43
C43
C43
D22
D22
D22
D22
D22
D22
D22
D22
L81
L81
L81
L81
L82
L82
D23
D04.9
L40
L43
D36
L85
C80
L63
L64

Beschreibung
Actinic keratosis

Basal cell carcinoma

Benign lichenoid keratosis

Atypical nevus

Hemangioma

Hemorrhage

Lentigo simplex

Malignantmelanoma

Malignant melanoma in situ

Lentigo maligna

Lentigo maligna melanoma
Superficial spreading malignant melanoma
Nodular malignant melanoma
Acrolentiginous malignant melanoma
Amelanotic malignant melanoma
Desmoplastic malignant melanoma
Malignant melanoma, not further classified
Melanocytic nevus

Papillary melanocytic nevus

Acral melanocytic nevus

Blue nevus

Spindlecell nevus

Spitz nevus

Halo nevus

Melanocytic nevus with congenital part
Naevus spilus

Lentigo simplex

Agminated melanocytic nevus
Irritated seborrheic keratosis
Seborrheic keratosis

Lentigo solaris/senilis
Dermatofibroma

Bowen’s Disease

Psoriasis

Lichen ruber planus

Benign neoplasm

Keratoakanthoma

Spinocellular Carcinoma

Alopecia areata

Alopecia androgenetica




L66
B35.0

F63.3
L21
L63.0
163.1
L63.2
L65.0
165.1
L65.2
L66.0
166.1
L66.2
166.3
L66.4
L66.9
L67
L67.0
L93.0
Q84.0
Q84
Q84.8

C44.92

Scarred alopecia
Tinea barbae and tinea capitis

Trichotillomania

Seborrhoeic dermatitis

Alopecia (capitis) totalis

Alopecia universalis

Ophiasis

Telogen effluvium

Anagen effluvium

Alopecia mucinosa

Pseudopelade

Lichen planopilaris

Folliculitisdecalvans

Perifolliculitis capitis abscedens (dissecting cellulitis)
Folliculitis ulerythematosa reticulata
Cicatricial alopecia, unspecified

Hair colour and hair shaft abnormalities
Trichorrhexis nodosa

Discoid lupus erythematosus

Congenital alopecia

Other congenital malformations of integument
Other specified congenital malformations of integument (Aplasia
cutis congenita)

Squamous cell carcinoma

Fig.2: Indicaciones

Contraindicaciones

El sistema no esta disefiado para guardar imagenes de mucosas, 0jos, cavidades corporales naturales
o artificiales ni piel dafiada, ni para asistir en una primera evaluacion. El médwaa/ Body Mapping

solo esta disponible para personas con una altura entre 130 cm y 200 cm. El andlisis Bodysican

solo esta permitido para pacientes de entre 18 y 100 afios de edad.

El software no ofrece ningun diagnéstico. jEl diagndstico es responsabilidad del personal médico!
Ayuda a los dermatdlogos a diferenciar entre las indicaciones mencionadas anteriormente.
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3.8 Utilidad clinica

El software esta previsto para documentar la superficie de la piel del paciente en el transcurso del
tiempo. Asi se logra mejorar la precision deédico a la hora de detectar cambios dermatoldgicos.
Estas alteraciones pueden manifestarse en forma de lunares o lesiones.

El registro y almacenamiento de imagenes reproducibles mejora la comparabilidad de las distintas
imagenes con el paso del tiempo.

El uso del software FotoFindésniverse aporta las siguientes ventajas clinicas para el paciente y el

usuario:

B La rdpida identificacién de cambios a través de tomas sucesivas, que permiten una deteccion
temprana de melanomas.

B Lavisualizacién de diferentes detalles de la piel (pigmentacion, vasos, etc.) que mejora la
clasificacién de las distintas enfermedades dermatoldgicas.

B Ladermatoscopia digital ayuda a reducir la cantidad de escisiones de lunares benignos.

Caracteristicas de rendimiento
Se especifican y se cumplen las siguientes caracteristicas de rendimiento para el FotoRindasrse:

El software contribuye a la deteccion de lesiones a partir de un tamafio de 1 mm.
El software permite microcapturas con un aumento de 20x hasta 140x.
El software tiene una resolucién de 1920 x 1080 pixeles.

3.9 Uso no previsto

iCualquier uso distinto al descrito en el capitulo Uso adecua8@so previstQy en estas
instrucciones de uso, asi como cualquier uso que vaya mas all4, se consideraran no adecuados!

El fabricante no se responsabilizaréa de los dafios derivados de ello. El riesgo Unicamente recaera
en el usuario/la empresa operadora.

El software nicamente debe utilizarse en ordenadores (incl. monitor) que cumplan los
requisitos minimos de configuracion del sistema.{ Requisitos del sistema FotoFinder
Universg.

Queda prohibido el uso en un contexto médico del software en equipos que no cumplan las
especificaciones indicadas arriba.

3.10Uso indebido previsible

Los siguientes puntos describen un mal uso previsible del software:

EImédico asume erréneamente que el software proporciona un diagnéstico
El médico basa su diagnéstico exclusivamente en los resultados del software.

La aplicacion para la documentacion es en la piel no intacta, las membranas mucosas o en los
orificios del cuerpo.

Cuando se utiliza el sistema experto opcioridbleanalyzer pro:

El médico cree que se puede reclamar la exactitud de la puntuacion del IA y asume que la
puntuacion es indicativa de la malignidad del lunar.

El médico solicita una puntuacién de Al para una admision que no cumple los requisitos, por
ejemplo, debido a la vellosidad, el tatuaje visible o el tamafio.

ENOTA

Puede consultar las indicaciones sobre un uso incorrecto previsible de componentes de hardwa
conectados en lagespectivas instrucciones de uso de los equipos.
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3.11 Riesgos residuales

A ADVERTENCI/

A pesar del cumplimiento de toda la normativa y de la aplicacién de medidas de minimizacion d
riesgos, no se pueden excluir completamente todos los riesgosoitinuacion, se enumeran los
riesgos residuales que existen en relacién con el uso del producto mencionado en la portada.

Software

B El manejo incorrecto por parte de personal no formado puede provocar dafios al paciente.

B Silainformacion se introduce de forma incorrecta en el software, o si el usuario asigna los
pacientes o las imagenes de forma incorrecta, esto puede llevar a un diagnéstico erréneo. Las
consecuencias pueden ser unacision innecesaria o un diagnoéstico de cancer de piel no
detectado o retrasado.

B Lainstalacion de software adicional en el PC puede, en raras ocasiones, hacer que el software
FotoFinderUniverse deje de funcionar. Si tiene alguna duda sobre la compatibilidad, pongase
en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica de FotoFinder.

B No se puede descartar el uso indebido por parte del usuario a pesar de que se haya facilitado

informacion para su utilizacion.

3.11.1 Seguridad informatica

Los siguientes riesgos residuales en relacién a la informatica no pueden excluirse del todo, a pesar de
implementar medidas de control de riesgos:

Acceso y utilizacién de datos de acceso ajenos, como nombre de usuario y contrasefia (el
llamado spoofing o suplantacion de identidad)

Manipulacién o modificacién malintencionada de datos permanentes y la modificacion de datos
durante la transmision (tampering)

Ejecucion de operaciones prohibidas en un sistema que no es capaz de garantizar la trazabilidad
de las operaciones (repudiation o repudio)

Lectura de un archivo al que no se tuvo acceso, o la lectura de datos durante una transmisién
(divulgacion de informacién)

Intento malicioso de denegar el acceso a usuarios autorizados, p. €j., bloqueando
provisionalmente el acceso a un servidor de web o haciéndolo inservible (Denial of Service)

Acceso malicioso a recursos privilegiados para conseguir acceder a informaciéon no autorizada y
comprometer un sistema (Elevation of Privilege)

Estos riesgos residuales pueden provocar en el peor de los casos que se acceda a datos terapéuticos
de pacientes y se publique junto con el nombre del paciente.

3.12 Obligaciones del usuario

Las instrucciones de uso son una parte esencial del producto.

La empresa operadora debe asegurarse de que cualquier personatiglje en y con el
software haya leido las instrucciones de uso. Solo se puede designar a personal formado con la
edad minima y que esté instruido para manejar el software.

Las instrucciones de uso tienen que guardarse siempre accesibles en el lugar de utilizacién del
producto.

El fabricante no asumira ninguna responsabilidad por los dafios que se produzcan por no tener
en cuenta la documentacién que acompafa al producto.
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4 Inicio del programa

4.1 Inicio de sesion enla base de datos

1 Para iniciar FotoFindetniverse, abra el programa haciendo doble clic en el icono del
escritorio.

Instancia de SQL Server:

MNombre de base de datos

@ 50L-Server O Windows

Mombre de usuario:

Contrasefia

o
B 0GIN

2. Establezca la conexién con la base de datos haciendo cli¢gsiar sesion Si esté trabajando
con la administracion de usuarios disponible opcionalmente, debe introducir el nombre de
usuario y la contrasefia en este punto antes de hacer clidmoar sesion

El panel de control aparecet(2Panel de contro).

4.1.1 Licencia de visualizacién

Como alternativa al registro de la base datos descrito anteriormente, también esta disponible la
licencia deViewOnly-Lizenz Esto es simplemente un puesto de observacion pkra

- Visualizacion de imagenes

- Edicion de imagenes y

- Revision de los resultados.

No se pueden hacer capturas a partir de él.

@FF 1 Para iniciar FotoFindetUniverse con la licencialiewOnly,abra el programa haciendo doble
) clic en el icono del escritorio.

FotoFinder.Universe -
(View only)

2. Conéctese a lbase de datos como se ha descrito anteriormente.
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4.1.2 QuickLogin

Como alternativa al inicio de programa desto previamente, es posible iniciar el programa mediante
un QuickLogircreado individualmente Luego, cuando se inicia el programa, se saltadaexion a la
base de datos y se lega directamente al panel de control.

@ Atencion

La funcionQuickLogimo puede activarse si dea instalado la gestion de usuarid® Administracion
de usuarios (opcionaj)de Universe disponible opcionalmente

Para crear el QuickLogin:

1 Haga clic con el botdn derecho del raton en el icono BefoFinderUniverseen su escritorio
Se abrira el menu contextual.

2. En el mentlcontextual, haga clic con el botdn izquierdo del Gt enpropiedades
Se abre la ventana de propiedades.

3. En la ventana Propiedades, en la pestafia Acceso directo, en el campo de Destino, afiada
siguiente a la rutaya introducida: (espacig-quicklogin

m FotoFinder.Universe Properties *
Security Details Previous Versions
General Shortout Compatibility

m FotoFinder Universe

Target type: Application

Target location: FotoFinder. Universe

Target: |:Ier Universe, FDtDFnder@ﬂw

Start in: |"C \Program Files"FotoFinder Systems GmbH?* Fntu

Shortcut key: | Mone |

Run: Momal window w
Comment: | |
Open File Location Change lcon... Advanced...

Cancel Aoply

4. A continuacién, haga clic en aplicar@Kuno tras otra

Cuando inicieUniverse, se abrir4 la ventana de inicio de sesion yssétara, llevandole directamente
al panel de contro(4.2Panel de contrg).
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4.2 Panel de control

Una vez ha iniciado sesion correctamente en la base de datos, aparece el siguiente panel:

(@FotoFinder

FotoFinder

= i Q

Pacientes Anadir paciente Buscador Screening

Total Body Mapping Aesthetics

° o

Aqui, encontrard los siguientes modulos y funciones, que estan activados en funcion de la licencia de
su programa:

1 Area de informacion del software 7 Buscador

(4.2.1 Area de informacion del softwaje (12MéduloBuscado)
2 Administracion de usuarios (opcional) 8 Screening

(5 Administracién de usuarios (opciongl) (11Médulo Screeniny
3 Configuracién 9 Dermatoscopia

(6 Configuracién (9 Modulo Dermoscopy
4 Casilla de busqueda de pacientes 10 Total Body Mapping

(4.2.2 Campo de seleccion de pacientégs (8 Médulo Total Body Mapping
5 Gestion de pacientes 11 Aesthetics

(7 Modulo gestion de pacientgs (10M0dulo aestheticl
6 Afadir paciente 12  Trichoscale

B Gestion de pacientes, Afadiaciente, Buscador y Screening se pueden utilizar de inmediato
tras iniciar el programa.

B Parainiciar Dermatoscopia, Total Body Mapping o Aesthetics, primero debe seleccionar un
paciente. Previamente, estos botones estan inactivos.

B  Para poder utilizar Trichoscale DX, necesita adquirir una licencia separada.
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4.2.1 Area de informacion del software

En la vista del tablero, hay una seccién de informacion ampliada del software en la esquina superior
derecha..

fig. 3: Area de informacion del software

Junto a la opcién de entrada a lddministracion de usuarrios opcional(2) (5 Administracion de
usuarios (opcional)y a laConfiguracion (3) (6 Configuracién encontrarq mas informacion alli:
Usuario conectado (1)

Si esté trabajando con la administracién de usuarios opcional, puede ver en este punto qué usuario
esta conectado actualmenteEn caso contrario, esta zona esta vacia.

Fecha actual

Sobre FotoFinder (4)

Al hacer clic erSobre... recibira informacion sobre la version detograma utilizada, los datos de
contacto del fabricante y mas informacién.

Base de Datos Desconectar (5)

Puede salir de la base de datos haciendo clic en Desconectar sin tener que cerrar o reiniciar la
aplicacion.

4.2.2 Campo de seleccion de pacientes

1 Introduzca los apellidos o el nombre, la fecha de nacimiento o el nimero de paciente en el
campo de entrada. Ya durante la entrada, los pacientes coincidentes se muestran en una lista de
pacientes

d' Anders, Maxim 08.09.1998 ID: 2222

Q Schmidt, Maria 18.05.1945 ID: 4561
' Muster, Maximilian 04.02.1973 ID: 6571

fig. 4. Ejemplo de busqueda de pacientes
2. Seleccione el paciente deseado directamente en la listapdeientescon un clic del raton.

El paciente seleccionado se muestra ahora con el nombre, la fecha de nacimiento y el nimero de
paciente en el campo de seleccion de pacientes. La situacion es diferente si se activa la opcion de
anonimizar los datos del paciente en los ajustés2.2Anonimizar los datos de pacientg@sEn este
caso, solo aparecen en la lista de pacientes las letras iniciales y el nimero de paciente.

3. Puede eliminar su seleccién haciendo clic en la cruz de la derecha en el campo de entrada.
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5 Administracion de usuarios (opcional)

5.1 Inicio de la administracion de usuarios

Desde el panel puede iniciar l@estion de usuariode FotoFindeUniverse. El botdn correspondiente
esta situado en la parte superior derecha.
Tras hacer clic en el campo, se abre la aplicacion.

(EFotoFinder

FotoFinder

Para controlar el acceso a datos y funciones del FotoFindeiverse pueden crearse cuentas de

usuario y asignarse derechos. Con el control de usuarios activado, el softwidoepsiede utilizarse con
el nombre de usuario y la contrasefia.

ATENCION

La configuracion de la administracién de usuarios se lleva a cabo por cuenta propia. Guarde bie
contrasefia de administrador y la clave de recuperacién que se le ha mostrado durante la
configuracién de la administracion de usuarioBotoFinder no puede restablecer el acceso a la
base de datos o a lasmagenesen caso de que se hayan perdido todos los datos de accesgEn
este caso, no podra volver a acceder a los datos!

En la administracion de usuarios puede llevar a cabo las siguientes acciones:

B ampliaadministracion de derechos para usuarios individuales y grupos de usuarios
B creacion, edicién o borrado de grupos de usuarios y perfiles de usuario

B creacion y edicion de claves USB

Bésicamente se aplica lo siguiente:
B Todos los usuarios acceden a la misma base de datos de pacientes.

B Laseguridad de la contrasefia requerida, que se determina la primera vez que inicia sesion, es
vélida para todos los usuarios.

B Las acciones que pueden llevar a cabo usuarios individuales en la administraciéon de usuarios
dependen de los ajustes en la administracion de dereclfd8Administracion de derechos




Fig.5: Vista de ejemplo de la administracion de usuarios

5.2 Concepto/Mejores practicas

Lerecomendamos el siguiente procedimiento:

Debe disponerse de la siguiente informacion:

- contrasefia de administrador

- clave de recuperacién (impresa/bien guardada)

- lista de los usuarios para los que debe crearse una cuenta de usuario

Procedimiento:

1 Cree las cuentas de usuario para los usuai{sgtCrear nuevo usuarip

2. Asigne a los usuarios un grupo de usuarios predefinfi’.1Asignacion de usuarios a un grupo
de usuarios. Los siguientes grupos de usuarios estan preinstalados:

Standard User
(usuario estandar):
Doctor:

Nurse (enfermera):

View Only User
(usuario de solo vista):
IT-Technician (técnico
TI)

IT-User Admin
(administrador de
usuarios TI)

acceso completo a datos del paciente, puede modificar la
contrasefia propia

acceso completo a datos del pacienteo puede modificar una
cuentapropia/contrasefia

acceso completo a datos del pacienteo puede modificar ajustes
de software ni borrar pacientes.

sdlo acceso de lectura a datos de paciente® puede modificar
ajustes de software ni borrar pacientes

Sin acceso a datos del paciente/usuarios, puede modificar ajuste
de software

Como IFTechnician, acceso a la administracion de usuarios

Normalmente, los permisos de los grupos predefinidos deberian ser suficientes. En caso de que se
deseen otras limitaciones, pueden anularse derechos mediante la administracion de dere(h8s

Administracién de derechos

@GNoTA

Los derechos que se asignan directamente a un usuario tienen preferencia frentedeteshos que
eventualmente se han denegado al usuario mediante un grupo asignado.
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5.3 Herramientas de filtrado y clasificacion en la administracion de usuarios

2 Alfabeto H

A alfabeto

& Alfabeto
2 Ultima modificacion

& Ultima medificacion

FotoFinder-User H

Sin fittro
FotoFinder-User
LDAP-L)
Modifie

EXT

Sin fittro

FotoFinder-Usergroups

Para una mayor claridad, tiene a su disposicion distintas herramientas de filtradtagificacion en la
administracion de usuarios:

Herramienta de clasificacion

Aqui puede clasificar el listado de los usuarios y/o grupos de usuarios (opcionalmenseetido
ascendente o descendente)

- alfabéticamente o
- segln el momento de lailtima modificacion

Herramienta de filtrado

Las herramientas de filtrado estan disponibles tanto para los usuarios como para los grupos de
usuarios

- (grupos) de usuarios FotoFinderuestra todos los (grupos) de usuarios creados dentro del
software Universe. Esto incluye los (grupos) de usuarios preajustados en el software

- (grupos) de usuarios LDARUestra todos los (grupos) de usuarios que ha importado median
una importacion LDAP a Universe

- (grupos) de usuariosditados muestra todos los (grupos) de usuarios editados por usted.
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5.4 Crear nuevo usuario

@ 1 Haga clic enAgregar nuevo usuario
Se abre la ventan&ditar usuario

Agregar nuevo usuario

Modifier |'utilisateur :

Mom d'utilisateur :

1€ passe:

Ster le mot de passe :

Prénom

Nom de famille

= . [dliquer pour sélectionner Fimags)
Groupe d'utilisateurs : Default users -

Annuler les modifications Sauvegarder les modifications

2. Complete todos los campos. Los campos marcados con "*" son obligatotive& imagen de
usuario es opcional.

3. Puede cancelar la creacion del nuevo usuario y descartar los datos introducidos seleccion:
Descartar cambios

4, Guardar cambiogrea el nuevo usuario y lo afiade a la lista de usuarios disponibles.
5.5 Editar usuario

1 Haga clic enEditar usuarigpara modificar los usuarios existentes.
La ventana de entrada se abre de la misma manera que cuando se crea un nuevo usuario.

Editar usuario

2. Modifique los datos como se requiera.
3. Guardar cambioguarda los datos modificados.

5.6 Borrado de usuarios

Para borrar un usuario de la administracién de usuarios, proceda como se indica a continuacion:
1 Haga clic en el usuario que desea borrar.

Este se mostrara en colar resaltada

2. Haga clic enBorrar usuaricen la barra de menu.

®

o B Aparece una pregunta de seguridad, puesto que el borrado no puede deshacerse.
Eliminar usuario

Advertencia

Estd intentando eliminar un usuario. Esta accién no se puede
deshacer.

;Seguro?

3. Confirme el borrado corSA/o haga clic enVopara cancelar el proceso.
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5.7 Grupos de usuarios

ConGrupos de usuariogene la posibilidad de administrar el software de derechos de usuarios para
distintas funciones estructuradas en grupos.

En este sentido, tenga en cuenta también nuestras recomendaciones al principio de este cafbtalo
Concepto/Mejores practicas

Béasicamente se aplica lo siguiente:

B EnlaAdministracion de usuarioga hayGrupos de usuariogreajustados. En caso necesario,
puede adaptar sus derechos, pero no puede borrar estos grupos.

B También tiene la posibilidad de crear grupos de usuarios propios con derechos concretos.
B A cada usuario se le pueden asignar uno o varios grupos de usuarios.

5.7.1 Asignacién de usuarios a un grupo de usuarios

Un usuario también puede pertenecer a varios grupos. Las distintas asignaciones puede adaptarlas
segun sigue:
1 Haga clic emAsignacion a grupos de usuaries la barra de mena.

©

[emmRm——— Sc abrira el menud de asignaciones:

FFS_Test

FFS_Test @

Fig.6: Vista de ejemplo de la asignacion a grupos de usuarios

Modificacion de la asignacién de usuarios individual:

2. Abraen la parte superior central con el botén del ratén la lista desplegaBlepos de usuarios
disponibles(1).

3. Seleccione el grupo cuyos usuarios asignados desea editar.

A la derecha de la ventana puede ver gfiermbros del grupd3) todos los usuarios ya asignados a

este grupo de usuarios. A la izquierda de la ventana puede vettsigarios disponible$2), que no se

han asignado a este grupo.

4, Haga clic en el usuario cuya asignacion de grupo desedlificar (asignar a un grupo y/o quita
de un grupo).

Los usuarios seleccionados se muestran en color.




5. Entre las dos columnas se encuentran los boto y.. Pulsando el botdn del rat6r

sobre el signo més se afiade el usuario seleccionado actualmente al grupo de usuarios
seleccionado en la parte superior. Pulsando el boton del ratén sobre el signo menos se qui
usuario seleccionado actualmente de un grupte usuarios.

Asignar y/o quitar todos los usuarios simultdneamente

@ Mediante los botonesAriadir todos y/o quitar todose afiaden y/o quitan todos los usuarios
simultaneamente del grupo de usuarios seleccionado en ese momento.

Anadir todos

%)

Eliminar todos

6. Confirme sus modificaciones coGuardar




@FotoFinder®

5.7.2 Creary editar grupos de usuarios

Normalmente, deberian ser suficientes para su trabajo los grupos de usuarios creados previame
Si excepcionalmente necesita otros grupos de usuarios, puetgarlos y editarlos segun sigue:

Haga clic enGrupos de usuariosn la barra de menu para acceder al correspondiente menu de
£ edicion:

Grupos de usuario

5.7.2.1 Crear nuevo grupo

<)

MNuevo grupo

1 Haga clic emVuevo grupo
A la derecha de la ventana de sista se abre un campo de entrada para un nuevo nombre de gruj
2. Otorgue un nombre de grupo y guardelo.

El grupo se afiadira a la lista de sus grupos de usuarios disponibles.

5.7.2.2 Borrado de grupos de usuarios

1 Marque el grupo de usuarios que desea borrar en su vista general con el boton del ratén.
El grupo se muestra ahora en color.

® 2. Haga clic enBorrar grupoen la barra de menda.
3. Confirme la pregunta de seguridad que se muestra a continuacion &n
De este modo, se borrar el grupo.

Borrar grupo

5.7.2.3 Edicion de grupos de usuarios

1 Marque el grupo de usuarios que deseditar en su vista general con el botén del ratén.
El grupo se muestra ahora en color.

2. Haga clic enEditaren la barra de menu.

3.  Aladerecha de la ventana de su vista se abre el menu de ediRiégistre aqui su
modificacion.

4, Confirme su modificacion corGuardar

Editar usuario
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5.8 Administracion de derechos

En la administracion de derechos puede ver todos teyechos. Ademas, aqui puede regular todos los
derechos para los distintos usuarios y grupos de usuarios.

@ 1 Inicie la edicién con el botordministracion de derechas
Se abre la vista correspondiente:

Administracién de derechos

FFS_Test

Default users . ~
Finalizar aplicacién en estado de bloqueo

Registrarse en FF.QProcessor

Registrarse en FF.Universe

Toda

Abrir ajustes

Super Administrators
DR LI T Editar ajustes

User Admin
Editar ajustes de

View Only User

para la seguridad

Fig. 7: Vista de ejemplo Administracion de derechos

Ew - 2 Seleccione en el lado izquierdo con el botén del ratén si desea editar derechos de usuarios
individuales o grupos de usuarios.

3. Acontinuacion, seleccione con un clic del ratdén en la lista los usuarios que deben modifical
yl/o el grupo de usuarios que debe modificarsgu seleccion se muestra en color.

En la mitad derecha de la pantalla puede ver un listado de los posidE®chos:

el color del derecho otorgado muestra
en este caso lo siguiente:

.: derecho autorizado
.: derecho rechazado

.: derecho heredado (v. abajo)

4.  Adapte los derechos haciendo clic con el boton del ratén efin@ay columna.respectiva
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Ademas, tiene a su disposicion los siguientes botones para una rapida modificacion:

@ Si hace clic emPermitir todos en todas las columnas los derechos se fijarandnrorizar Si lo desea
podréa editar cada derecho individual.

Permitir todos

Si hace clic elRechazar todosen todas las columnas los derechos se fijaranfechazarSi lo desea
podra editar cada derecho individual.

Rechazar todos

@ Si hace clic ertferedar todos los derechos del usuario se adaptaran (de nuevo), tal y como se ha
depositado en los grupos a los que esta asignado. Estos derechos estdinados en azul en la vista

G ELSEeBEtil general de derechos.
En este caso, solo se autorizan derechos marcados en todos los grupos asignadosAmioazados

5. Confirme sus modificaciones co&Guardar

Principalmente, para los derechos se aplica lo siguiente:
B Siun usuario esta asignado a varios grupos que tienen distintos derechos, el usuario solo
dispondra de los derechos autorizados éodos los grupos.

B En caso de que un derecho concreto se deniegue a un grupo de usuarios, podra asignarse
individualmente a usuarios asignados a este grupo.

@ENOTA

Los derechos gue se asighan directamente a un usuario tienen preferencia frente a los derecho
eventualmente se han denegado al usuario mediante un grupo asignado.
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5.9 Llave USB

Con una llave USB, puede iniciar sesion en la base de datos de forma rapida y segura sin tener que
introducir una contrasefia. Sus datos de acceso se almacenaran en una memoria USB 0 en una tarjeta
SD.Proceda de la siguiente manera para crearla:

@GNOTA

No se puede crear una llave USB para otro usuario. El usuario que se encuentra actualmente
conectado s6lo puede crearla por si mismo.

GNOTA

Guarde la contrasefia de administrador y la clave de recuperacion que se muestran durante la
configuracion de la gestion de usuarios.

FotoFinder no tiene forma de restaurar el acceso a la base de datos oimé&genessi se pierden
todos los datos de accesgNo sera posible recuperar los datos!

5.9.1 Crear llave USB

Conecte un pen drive USB o una tarjeta SD a su ordenador.

Haga clic en crear llave USB.
Crear llave USB

En la ventana que se abre, seleccione la unidad de disco apropiada.
Confirme con OK.

> w DR

La llave USB ha sido creada en su dispositivo de almacenamiento. A partir de ahora, el usuario |
iniciar sesion con su contrasefia o la llave USB.

En la administracién de usuarios, el simbolo de la llave al final de la linea indica que se ha creac
llave USB.

5.9.2 Eliminar llave UBS

Cada usuario también puede borrar su propia llave USB. Ademas, los usuarios creados en el grt
usuarios LosAdministradores también pueden eliminar las llaves USB de otros usuarios.

Eliminar llave USB [l Haga clic en eliminar llave USB.
A partir de este momento, el usuario s6lo podré iniciar sesion con su contrasefia.
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6 Configuracion

Desde el panel de control ggieden controlar los ajustes basicos del prograrté2.1 Area de

informacion del softwarg. El botdnConfiguracioresté situado arriba a la derecha.

Después de pulsar el botdn, se abre un meni dénde se puede realizar diversos ajustes en el programa.
Las configuraciones mas importantes se explican endaguientes parrafos.

6.1 General

En el menlUGenerabe pueden realizar varios ajustes en la gestion de pacientes marcando las casillas
correspondientes a las funciones:

6.1.1 Datos del cliente
Esta funcién se describe separadamen@&&Ajustar los datos de usuarjo
6.1.2 Gestion de pacientes

B El software puedeasignar automaticamente un nuevo ID al crear un nuevo paciente.

B Anonimizacion de los datos de pacientes: Solo las iniciales de nombre y apellido de sus
pacientes aparecen entonces en la gestion de pacientes y en el buscador del panel de control. En
la aplicacion se muestra el nombre completo. Puede desactivar estaramizacion aqui si lo
desea.

B Elija el sistema de unidades que se usara para mediciones (cm/inch).
6.1.3 Seguridad

B  Guardar configuracion con contrasefia: Para proteger la configuracién contra cambios
accidentales, es posible crear una contrasefia bajo Seguridad. Luego, es necesario introducir
esta contrasefia para realizar cambios de la configuracién. Para mas inforémagior favor
contacte el soporte FotoFinder: support@fotofinder.de
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6.2 Dispositivos de grabacion

En la secciorDispositivos para capturasegulara los distintos parametros de las camaras conectadas,
p. €j. para el balance del blancos.

@noTA

Tenga en cuenta que cualquier cambio en los ajustes de la camara afesgativamente a la hora
de comparar imagenes nuevas con anteriores.

6.2.1 Ajustes generales

Aqui puede realizar ajustes para la visualizacién de la imagen:
B En caso necesario, active o desactive aqui el modo 4:3 para nuevas capturas.

B Pordefecto, la captura danagenesmicroscépicas se inicia en modo polarizadDesactivelo
aqui si fuese necesario.
Nombres de dispositivos

Si ha utilizado la opcion renombrar, puede restablecer los nombres de los digpos a sus nombres
originales

6.2.2 medicam

Configuracion

Administracion Dispasitivos de grabacién : medicam
Dispositivos de grabacién
ajustes generales

leviacam Balance de blancos
medicam

Dispositos

General
Interfaces de datos Tris
Modulos
@ Mostrar ajustas en barra de comandos

() Tris Value: () Valor iris:
Varios
@ Despertar medicam 800HD al iniciar
® Activar contraluz automaticamente
® Mostrar el mapa de clave actual de medicam 1000 en la barra de herramient:
@ Correcién de distorsién cromatica para medicam 1000

@ medicam1000 front part with 4 pins.

Fig.8

Balance de blancos
Aqui se establece el valor estandar. Puede ser cambiado durante el proceso de captura. Seleccione el
tipo de luz segun lasondiciones de luz en su consultorio.

Iris
Seleccione los ajustes de iris segun las condiciones de luz en su consultorio.

Informacién adicional

~. d\ — Reflectorsi/no Active o desactive laisualizacion de la asignacion de

‘ ’ teclas de la medicam en el software.
Cambiar luz (solo FOY -

v

Fig.9
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6.3 Interfaces de datos

6.3.1 GDT

Aqui se configuran las conexiones GDT. Para ello se necesitan los datos de su sistema GDT.
Por favor, contacte eboporte FotoFinder para un asesoramiento e integracion individual.

6.3.2 XFXF

Aqui se pueden configurar varios ajustes relacionados con la exportacion de datos (por ejemplo,
predeterminar una carpeta estandar para el aimacenamiento).

Configuracion

Administracion Interfaces de datos : XFXF

Dispositivos de grabacidon

Dispositivos

General

Interfaces de datos :Mestrar didlogo para entrar la ruta de almacenaje?
GDT
XFXF

Méddulos

Carpeta predeterminada para archivos exportados

Exportacién TrichoLAB
M Activar la exportacién TrichoLAB en la administracién de pacientes.

Exportar sole las imdgenes mas actuales.

Especifique el formato de archivo para exportar:

Cerrar

Exportar

Si se elimina la marca de verificacion éhdlogo para ingresar la ruta de almacegeaes posible omitir

el didlogo de almacenamiento durante la exportacion XFXF. Los datos se exportan luego en la carpeta
aquiseleccionada.

Si la marca de verificacién sigue marcada, se sugiere el tltimo lugar de almacenamiento utilizado. El
sistema lo recuerda y ademas distingue entre las funciones de exportacién individuales, como la
exportacion deimagenes la exportacion FXF, etc. El lugar de almacenamiento se puede ajustar cada
vez que se realiza una operacion de almacenamiento/exportacion.

TrichoLAB Export

Con elTrichoLABExport esta a su disposicion una funcion de exportaciénimidgenespara el analisis
del cabello a través da@richoLAB. Por favor, tenga en cuenta que es necesario instalar el software
TrichoLABsync.

Por favor, efectie las siguientes configuraciones:

1 Elimine la marca de verificacién en el didlogo para introducir la ruta de almacenamiento.
2. Coloque la marca de verificacion edctivar TrichoLAB Export en la gestion de pacientes
3. Marca de verificacién opcional: Sélo exportar lmsdgenesmas recientes.

Noasigne una contrasefia durante el proceso de exportaciénrechoLAB.




Definir el formato de nombres de archivo para la exportacién

Aqui se puede definir@mo los nombres de archivos exportados son propuestos por el software. El
nombre de archivo se combina de varios campos de datos.

Especifique el formato de archivo para exportar:

Formato de exportacion:

Apellido |] “ombre |j Mimero de paciente |J harca de tiermpo

p&i- Dose John_#123456+ 20170418113501

1 Si quiere agregar un campo especifico, haga clic en la flecha a la derecha y seleccione desde el
menU desplegable el campo deseado.

2. Con el botén izquierdo del raton apretado puede cambiar el orden de los campos en su
seleccién.

3. Con un clic derecho del ratén en un campo y seleccion subsiguient®dteen el menu
contextual que aparece puede borrar este campo.

4. Con el campDefinido por el usuarige le ofrece un campo para la introduccion libde texto.
Cuando se hace clic en el campaparece un cursor y usted puedetroducir el texto.

Por debajo de la seleccion de campos se encuentra un ejemplo que corresponde a su actual
disposicion de campos.
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6.4 Dispositivos

6.4.1 Automatic Tower

Endispositivosse encuentran algunas configuraciones de las funcionalidades de la torre ATBM.

A

O:

Posicién de servicio

6.5 Modulos

Perfil de la camara: Aqui puede preseleccionar un perfil de camara como estandar, p. €j.
PolFlash XEE| perfil de camara seleccionado se preajusta en el procesoaggura, aunque
puede modificarse en cualquier momento.

Cuenta regresiva: Cada vez que se inicializa la torre automatica al comienzo de un Total Body
Mapping o Body Photography aparece por razones de seguridad una cuenta regresiva antes de
que la camara se ponga en movimiento. De forma estandar, esta cuenta regresiva es de 3
segundos. Aqui puede cambiar la duracién de la cuenta regresiva o apagarlo poniendo el valor
en 0 segundos.

Posicion de servicio: La posicién de servicio describe una de tres posibles posiciones del carro
de la cAmara en la torre (arriba, centro, abajo).

La posicién de servicio sirve para una mejor accesibilidad al carro de la camara, incl. los equipos
colocados en el mismo (p. €j. camara, PolFlash XE, cable) en caso de mantenimiento.
Seleccione la posicidn de servicio que desea en la lista desplegable.

Tiene dos posibilidades para hacer desplazar el carro de la camara a la posicion de servicio:

- EnlosAjustes Haga clic en el boté#osicion de servicia la derecha de la lista desplegable

- EnAjustesponga una marca de verificacion eWostrar posicion de servicio en imagen en
vivo. De este modo, también se mostrara el correspondiente botdn en el médiea/ Body
Mappingen la imagen en vivo. Al hacer clic en el botBasicion de serviciesta se inicia.

Posicion de estacionamiento: La camara digital puede registrar automéaticamente una posicion
de estacionamiento a la altura de la vista al finalizar el programa. Asi, se evita que baje por su
propio peso y que sea dafiada moviendo la torre. Ponga la marca de verificacion en la casilla
correspondiente. Al salir del programa después se abre una ventana que debe confirmar. A
continuacion, la camara se desplaza automaticamente a la posicion de estacionamiento.

6.5.1 Dermoscopy

Aqui puede cambiar los preajustes del médulo Dermoscopy.

6.5.1.1 General

Configure si el botén Screening aparece también en la barra de menud del médulo Dermoscopy.
Elija la imagen que se usa como referencia para capturar una nueva imagen microscopica.
Compararimagenesmicroscopicas: Seleccione la combinacién con la que desea comparar la
imagen microscopica mas reciente (primera, segunda o penultima).
Compararimagenesmicroscopicas: Seleccione si se visualiza la imagen clinica cuando no existe
otra imagen para la comparacion.

Defina si una imagen microscopica se visualizara en pantalla completa o solamente en la
ventana de vista previa después de haber sido capturada.

Active o desactive la sefializacion de iasdgenesclinicas sin marcadores en la galeria
(SmartGallery).

EnFiltrar y clasificar galeripuede cambiar los valores estandares de los filtros en la galeria
(SmartGallery).




B Defina conmedicam Zoomel aumento estdndar par@magenesmicroscopicas. Luego, este se
usa automaticamente durante el proceso de captura oledgenes iniciales.
Si se coloca una marca de verificacion &establecer aumento estandase restablece el valor
predeterminado después de capturar una imagen microscépica. En el caso contrario, se
mantiene el nivel de zoom seleccionado manualmente durante el proceso de captura.
Paraimagenesde seguimiento se usa por defecto el mismo nivel de zoom que se ha upado
capturar la imagen inicial para garantizar asi una comparabilidad 6ptima entreifadgenes

6.5.1.2 Visor deimagenes
B Aqui puede activar o desactivar la posibilidad de afiadir archivos adjuntos anté@genes (8.1.6
Guardar archivos adjuntgs

B Active o desactive la conciliaciobn automatica de la apariencia pemagenesmicroscépicas
(9.7.3Herramientas para la visualizacion de lasageneg

B Active o desactive aqui &hostparaimagenesmicroscopicas(9.5Imagenesmicroscépicas
(fotos y videos))

B Seleccione si desea mostrar o no el porcentaje en la imagen cuando se amplie la imagen.

B Active o desactive el boton para mostrar lasagenesmicroscopicas en escala de grises.

6.5.1.3 Localizacion

Por defecto se usa un tipo especifico de descripcion de las diferentes localizaciones.

B Siquiere cambiar estas descripciones, haga cliciéabilitar descripciones de localizacion
definidas por el usuaridnserte las descripciones deseadas en la tabla que aparece.

6.5.1.4 PuppetControl

Cada imagen clinica tiene que ser localizada en un paciente esquematico Por defecto, este paciente
virtual aparece autométicamente cuando se guarda una imagen que no tiene ninguna localizacién
asociada todavia.

B Ajuste el momento en el que aparece el paciente virtual.

B La mufieca esquematica se puede mostrar con o sin ropa interior en el t@a&s necesario,
ajuste esto.

6.5.1.5 Informes

B Sila opcionMostrar opciones de impresion adicionalesta activada, al crear un informe
aparecera el menu extendido de impresion cuando se crea un informe.
B  Seleccione si
- marcadores
- graficos superpuestos y
- escalas de medicién (con o sin cuadricula)

Se afiaden al exportar o imprimir. Para ello, coloque marcas de verificacién en las casillas
correspondientes.

B Elija silo desaun modo de publicacion estandar para sus informes: PDF, vista previa o
impresora estan a su disposicioftiste modo de publicacion estrdpredeterminado para la
elaboracion de informes posteriormente Puede ser modificado en el menu extendido de
impresion.

B Sies necesario, ajuste aqui la escala del marcador. Esto cambia el tamafio de los marcadores en
los informes. También puede dejar la configuracion enedeterminado

B Con un clic erBuscayse puede elegir una carpeta estandar para informes de este médulo.

B En la opcionDefinir el formato del archivo para los informes y expoitae puede definir 6mo
los nombres de archivos parenagenesexportadas e informes son propuestos por el software.
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6.5.1.6

6.5.1.7

6.5.1.8

6.5.1.9

Localizacién por esquema
Cuando se usan representaciones esquematicas en verdgenesclinicas, las descripciones de las
localizaciones son diferentes de las que se usan con PuppetControl.

B Modifique las descripciones predeterminadas. Para ello, haga cli¢dbilitar descripciones de
localizacion definidas por el usuarfe inserte las descripciones deseadas en la tabla que
aparece.

Capturas de pantalla
Si se realiza una captura de pantalla en el modo de comparaciéimtigenescon el botén£n e/
portapapelesse copia la imagen coimformacién adicional para el portapapeles.
B Elija aqui qué informacion se incluye.
B Configure el tamafio de la imagen de la captura de pantalla renderizada,

Videos

Aqui hay algunas opciones para la configuracion de los videos, p. €j:
M Duracién de la grabacién

M Exportar configuracién

M Insertar marca de agua

Wi-Fi

Imagenesclinicas y microscépicas se pueden realizar también con una camara digital a través de una
tarjeta SD de Wki.
B Paracello, active la casilla de verificaciéctivar W4F/y configure la carpeta en la que se

importan lasimagenesdesde la tarjeta SD \ARi. Desde esta carpeta el softwadmiverse

importa lasimagenescuando se capturarimégenesclinicas o dermatoscépicas en el modo Wi
Fi. Desactive el uso de subcarpetas en el menu de configuracion de la tarjeta-$D Wi

@ENOTA

La conexion entre la tarjeta SD Wi y la computadora se realiza afuera del softwdseiverse, y
tiene que ser configurada en el software de la tarjeta SDRIVAdemas, es necesario que haya una
red WiFi que permiaa la tarjeta SD \Mti importarimagenesal FotoFinder PC.

Se recomienda las tarjetas SD compatibles de eyefi mobi y Toshiba.
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6.5.2 Total Body Mapping

Aqui puede cambiar las configuraciones del médulo Total Body Mapping.

6.5.2.1 Visor de imagenes

General

Aqui puede activar o desactivar la posibilidad de afiadir archivos adjuntos a las imagécfes.
capitulo 8.1.6Guardar archivos adjuntos

Recorte de imagen

Durante un mapeo corporal completo se capturan cuatro imagenes de cada de los laterales del cuerpo
gue son combinadas automaticamente en una imagen de todo el cuerpo.

|
|
"

6.5.2.2 Bodyscan
|

6.5.2.3 Informes
|

Configure como la imagen combinada se muestra en relacién con las imagenes originales.
Puede elegir una de las siguientes variantes:

- imagenes recortadas

- imagenes originales no recortadas

- imégenes originales con una superposicién transparente (Overlay)

Ademads, puede activar la funcioostrar botonModopara cambiar entre las diferentes vistas
directamente en el médulo TBM.

Cuando se selecciona la opcidWostrar boton de alineaciose puede alinear las imagenes de
nuevo desde el modulo TBM con un clic en un botdn.

Elija si las imagenes son normalizadas pardeldyscan.

Si la opcibnMostrar opciones de impresion adicionalesta activada, al crear un informe
aparecera el menu extendido de impresion cuando se crea un informe.

Seleccione si

- marcadores

- graficos superpuestos y

- escalas de medicion

se afiaden al exportar o imprimir. Para ello, coloque marcas de verificacién en las casillas
correspondientes.

Elija si lo desaun modo de publicacion estandar para sus informes: PDF, vista previa o
impresora estan a su disposicion. Asi, este modo de publicacién esta predeterminado para la
elaboracion de un informe mas tarde. Puede ser modificado en el menu extendido de impresion.

Con un clic emBuscarse puede elegir una carpeta estandar para informes de este modulo.

Definir el formato del archivo para los informes y exportaqui se puede definir como los
nombres de archivos para imagenes exportadas e informes son propuestos por el soffae
Interfaces de datos
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6.5.2.4 PuppetControl

B La mufieca esqueméatica se puede mostrar con o sin ropa interior en el t&a&s necesario,
ajuste esto.

6.5.3 Buscador

6.5.3.1 Informes

Determine aqui, si asi lo desea, el formato del nombre de archivo para exportaciones e informes de
este modulo(6.3Interfaces de datok
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6.6 Gestion

En el area gestion se puede administrar una lista con posibles tratamientos, diagnéstiessuglios y
efectuar las configuraciones respectivas para los médulos Dermoscopy y Aesthetics.

Las listas correspondientes aparecen como lista de seleccion juntoiaftamacion sobre la imagen en
la interfaz de usuario.

B Conun clic enVuevg se pueden agregar nuevas entradas.

B Es posible desactivar entradas individuales si se elimina la marca de verificacién al lado del
nombre. Con otro clic del ratén la marca de verificacion se restablece y se reactiva la entrada.

B Después de hacer clic en una entrada ya seleccionada se puede cambiar el nombre con
Renombrar Tenga en cuenta que estos cambios afectan tambigdgenesexistentes que usan
esta entrada.

GNOTA

Si quiere unir varias entradas (hasta cinco posible al mismo tiempo) en una entrada, porque se
creado la misma entrada varias veces con diferentes formasritas es muy facil hacerlo:

1 Seleccione las entradas respectivas con un clic del ratdn manteniendo la tecla de control
(Ctrl) pulsada.

Las lineas seleccionadas son marcadasrojo.

2. Haga clic enRenombrary asigne un nombre.
3. Confirme con un clic en OK.

Las entradas ahorastanunidas.

Confirme todos los cambios coGuardar
Con Cerrarse vuelve al panel de contrel

6.6.1 Tratamientos

(Tratamientos sélo para el moédulaesthetics)

Si se coloca una marca de verificacion &sta de sugerencias para tratamientos en Aesthetics
editable, estotiene los siguientes efectos: Se puede elegir un tratamiento tanto de la lista depositada
anteriormente como introducir un tratamiento directamente en la interfaz de usuario. Nuevas
entradas son adoptadas automaticamente en la lista de seleccién de tratmios.

6.6.2 Diagnoésticos

A través del botén’mportar CS\és posible importar un archivo csv almacenado.

Si no se coloca una marca de verificacion &sar plantillas fijas para diagnosticos en Dermoscopy y
Aesthetics, % puede elegir un diagndstico tanto da lista depositada anteriormente comtambién
introducir un diagndstico directamente en la interfaz de usuario. Nuevas entradas son adoptadas
automaticamente en la lista de seleccion de diagndsticos.

6.6.3 Estudios

Si no se coloca una marca de verificacion &8ar plantillas fijas para estudios en Dermatoscopy y
Aestheticsse puede elegir un estudio tanto de la lista depositada anteriormente como introducir un
estudio directamente en la interfaz de usuario. Nuevas entradas son adoptadas automaticamente en
la lista de seleccién de estudios.
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6.7 Registro de procesos (AuditTrail)

Desde la version del softwardniverse 2.0.35.0 es posible protocolar modificaciones y procesos de
forma individual para el usuario.

Este registro esta activado por defecto.

Para obtener mas informacién, péngase en contacto con FotoFinder.

6.8 Ajustar los datos de usuario

Durante la instalacidon, ha introducido sus datos de usuario para los disefios de impresion. Estos datos
se muestran ahora en el area de encabezado devlpresion.

Puede cambiar estos datos de la siguiente manera:
1 Haga clic enConfiguraciora la derecha de la pantalla de inicio.
2. Abra el menlUGeneral Datos del ClienteModifique alli sus datos.

Configuracion

Administracién General : Datos del cliente
Dispositivos de grabacién
Dispositivos
General Informacion del diente
Datos del cliente Empresa
Gestion de pacientes ‘—
Seguridad
Interfaces de datos B EEEEEEREEE—————.
Madulos ‘%
Direccion. parte 1
\
Direccién, parte 2
\

Email

Nombre del cliente

Cerrar

3. Salga del menu corCerrar
Sus datos han sido cambiados.

Alternativamente, puede cambiar el nombre de la empresa, nombre, direccién y correo electrénico
fuera del softwaréUniverse de la siguiente manera.

1.  Teclee latecla Windows.

2. EscribaSetCustomerinfo.

3. Confirme con la tecla Enter.

Se abre una ventana donde es posible introducir los datos actuales.
4. PulseApplypara guardar los datos y salir del programa.

@EnoTA
Al crear un PDF, estos datos se insertan automaticamente.




7 Modulo gestion de pacientes

En el médulo gestion de pacientes se pueden realizar las siguientes acciones:
g W crear nuevos perfiles de paciente
s B modificar o eliminar perfiles de paciente existentes

B exportar o importar archivos de pacientes con todas lasdgenesasociadas

(13Importar y exportaj
7.1 Anadir paciente

1. Para crear un nuevo perfil de paciente, haga clic en el bo#adir pacienteen la parte
superior izquierda de la pantalla o

‘e en el boténArAadir pacientadel panel de control.

Afadir paciente

Se abre el campo de entrada:

Lista de pacientes (10 pacientes) | Informacién del paciente

Datos ma S Informacion de direccion

Nimero de 0 del paciente ‘
Apellido

Nombre

e nadimiento

\
\
\
+
[ -

Altura en cm Contacto

Teléfono
Informacion médica Mandar por fax

Tipo de piel Nogemao [] v

—

Correo electrénico

Fig.10 Campo de entrada Afiadir paciente

2. Introduzca los datos del paciente. Para ello, dispone de campos obligatorios y campos
opcionales.

@NnoTA

B jLos campos marcados con un asterisco son obligatorios!

B La altura del paciente no es un campo obligatorio. Sin embargo, esta informacién es
ineludiblemente necesaria para el mapeo corporal (Total Body Mapping) completo
automatizado. Si no se especifica la altura aqui, el software le va a pedir la informacion
cuando se inicie el proceso de captura por primera vez.

B El formato del nimero de registro del paciente no esta predeterminado. Puede ser creado
el usuario de forma individual. Se aceptan tanto nimeros como letras o una combinacion
ambos. EnConfiguracioro Generapuede seleccionar el camp&enerar nuevos numeros de
registro de pacientepara establecer que se creen nimeros de paciente de forma automati
(6.1Genera).

3. Para confirmar los datos, haga clic e€Buardar
Un nuevo paciente se ha afiadido a la base de datos y se regresa al panel de control.
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7.2 Editar datos de pacientes

7.2.1 Abrir un perfil de paciente

Un perfil de paciente existente se puede seleccionar directamente en el panel de control o en la
gestion de pacientes.

@ENOTA

El Gltimo paciente seleccionado en la gestion de pacientes permanece activo en el buscador de
panel de control. Al hacer clic en ilonode cerrar X a la derecha, se elimina esta preseleccion y ¢
puede comenzar otra blsqueda.

7.2.1.1 Buscar con una opcion de busqueda

1 Introduzca por lo menos los primeros caracteres del ID de paciente, del apellido o del nombre o
la fecha de nacimiento completa en la casilla en la parte superior de la pantalla.

Los resultados posibles sdsualizan en la lista durante la entradde caracteres

2. Seleccione el perfil de paciente con un clic del ratdén en la lista de resultados.

7.2.1.2 Buscar por nombre y apellido

También puede buscar por nombre y apellido al mismo tiempo:

1 Introddzcalos en el campo de busquedios primeros caracteres son suficient@ara que hayan
sugerencias compatibles

d" Example, Thomas [ERFREES
p

2. Seleccione el perfil de paciente con un clic del ratdén en la lista de resultados.

7.2.1.3 Caracteristica especial en elcaso de pacientes con varios hombres o apellidos

Si un paciente tiene varios nombres de pila o apellidos (p.e. «Tina Mary»), se debe tener en cuenta lo
siguiente al introducir los criterios de blsqueda:

Al introducir "Tina Mary", el software solamente reconoce al paciente si se introduce una coma (,)
entre los nombresDe esta manera, el software reconoce que la entrada de busqueda se refiere a un
mismo campo (aqui: Nombre de pila).
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7.2.2 Anonimizar los datos de pacientes

De formapredeterminada, los nombres de los pacientes se muestran de forma andnima en la lista de
pacientes. De esta manera se evita que su paciente vea los nombres de otros pacientes en la pantalla.
Aun asi, los nombres anonimizados de los pacientes pueden secs&inados a través del buscador.

Si asi lo desea, puede desactivar la anonimizacién en la configura@dGenera).

7.2.3 Actualizar o eliminar perfiles de pacientes

A w NP

Jones, Eva
ID: AM-PXE-02

Seleccione el perfil de paciente deseado.

Haga clic en la pestafituformacion del paciente

Modifique o complete los datos del paciente y la informacion de contacto.
Haga clic enGuardar

Lista de pacientes (10 pacientes) | Informacién del paciente

Datos maestros

Numero de registro del paciente

Apellido

Nombre

2° nombre

Fecha de nacimiento
Sexo

Alturaen cm

FotoFinder.Universe

[am-PxE-02

|Jones

| Eva

|
e
| 172| m

Para eliminar el perfil de un paciente, seleccione este
perfil desde el panel de control o en la gestion de
pacientes y haga clic eBorrar paciente

La historia clinica del paciente y todas las imagenes
relacionadas se eliminaran de forma irrevocable para:

Paciente namero de registro: DA02, Manuela ATBM ,Esta
seguro que quiere continuar?

@ENoTA

iDespués de confirmar la solicitud, el perfil con todos los archivos de imagen asociados se

borrara!
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8 Maodulo Total Body Mapping

Total Body MappingTBM) es el modulo que se utiliza en combinacién con ATBM Tower. Con est
maédulo, puede capturar y evaluar imagenes de todo el cuerpo.

1 Cree un perfil de paciente o seleccione un perfil existente.

2. Haga clic en7otal Body Mappingn el panel de control.

_E_

Total Body Mapping

8.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario esta compuesta por seis secciones:

Fig.11
1 Barra de menu 4 Seleccién de segmentos
2 Datos del paciente 5 Vista previa

3 Timeline 6 SmartGallery




Para ofrecer mas espacio a la ventana de vista previa, se pueden achicar u ocultar los segmentos de
captura y laSmartGallery.

1 Haga clic en los simbolos de ocultar en el area correspondiente (véase flechas en la figura
siguiente) para achicar esta area.

Fig.12 Interfaz de usuario con ventana de vista previa ampliada

2. Haga clic otra vez en el simbolo correspondiente para ampliaérela de nuevo.
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8.1.1 Barra de menu

Seguimiento
28

Comparar

e

nform
=
Exportar

A

Edicién de imagenes

O

Dermoscopy

En la parte superior de la pantalla puede ver la barra de menda.

€ & @ 2« A Uy g £ A O

Volver Imagen inicial  Sequimiente  Comparar Mosaic Marcador Informe Exportar Edicién de imagenes Dermoscopy

Volverregresa a la pantalla anterior. Si selecciona este botén en la ventana principal, saldra del
maédulo y regresara al panel de control.

Imagen inicia/ldesea iniciar la captura de cuerpo completo de un paciente sin imagenes de
referencia o crear una nueva primera sesion con el paciente. Para ello, tenga en cuenta las
indicaciones del capitulo separado.

Seguimientoinicia una sesion de toma de capturas de un paciente con capturas de referencia
disponibles.

Compararpuede comparar directamente capturas de una posicion de distintas sesiones.

La vista de mosaico Unicamente esta disponible en la ATRb&ter Edition.

Marcadorpuede dibujar una flecha y marcar zonas llamativas de la piel.

Informe.para crear un informe. El disefio esta adaptado especialmente al Total Body Mapping.

Exportarpara exportar la imagen mostrada en la vista previa.

Edicion de imagenegara abrir las herramientas para marcar, medir y anonimizar las capturas.

Dermatoscopiacambia directamente al médulo de dermatoscopia.
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8.1.2 Datos del paciente

En el borde derecho de la pantalla se ve el campo de lo

Jones, Eva - 15.06.1994 datos del paciente con el nombre y el nimero de pacier

Q@ | 1D: AM-PXE-02

del paciente actual. Al lado del niUmero del paciente se
encuentra la cantidad de imagenes disponibles de este

paciente en paréntesis.

8.1.3 Timeline

En la parte superior a la izquierda se encuentra la timeline. En esta linea cronoldgica puede
seleccionar imagenes iniciales y de seguimiento en orden cronolégico. Las sesiones de captura
iniciales se caracterizan por un cuadrado ligeramente mayor quedesiones de seguimiento.

La sesion de captura actual se indica mediante un cuadrado de color.

Mueva el cursor sobre la etiqueta de cada sesién y se
mostrara informacion acerca de la sesién de captura.
Se muestra

la denominacién de la sesién (inicial o de
seguimiento)

la fecha de captura de la imagen

el nimero de imagenes

la altura del paciente y

los segmentos con imagenes adjuntas (se
muestran en color, los segmentos sin imagenes <
grises).

Abajo puede encontrar el boto&k/iminar sesion
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8.1.4 Segmentos de captura
Los mufiecos en la parte izquierda de la pantalla sirven para la navegacién entre los diferentes
segmentos de captura.
B Segmentos que ya cuentan con imagenes asociadas se muestran en color.
B Partes del cuerpo que aparecen gris aliin no se han documentado.

B El segmento actualmente seleccionado y visible en la vista previa aparece resaltado sobre un
fondo de color.

Frente Derecha Reverso Izquierda

. )

Segmentos adicionales:

OPCION

1

Fig.14

Cada paciente virtual esta dividido en cuatro segmentos:
cabeza y hombros

tronco superior

tronco inferior

piernas




A través de capturas consecutivas automatizadas en cuatro posiciones (frontal, derecha, izquierda,
trasera), el mapeo corporal completo crea un perfil completo del cuerpo. Ademas, existen cuatro
posiciones adicionales para capturar la palma y el dorso de inanos y las plantas de los pies. Por lo
tanto, una secuencia de captura completa consiste en veinte imagenes.

En el caso de que usted quiera capturar alguna posicion mas, tiene un total de veinte segmentos
adicionales a su disponibilidad.

Haga clic en un segmento cualquier para seleccionarlo. El area seleccionada se marca enrojoy la
imagen seleccionada aparece en la ventana de vista previa.

Reverso tzquierda




@FotoFinder®

8.1.5 Vista previa

En la parte derecha de la pantalla se encuentra la vigtavia. Aqui se muestra la imagen activa de la

sesion de captura y el segmento actuales o la imagen en vivo de la camara durante el proceso de
captura.

Fig.16
8.1.5.1 Funcioén lupa

Al hacer clic manteniendo el botdn derecho del raton apretado en la imagen en el area de vista previa
aparece una lupa movil, con la que se pueden ampliar partes de la imagen. De esta manera, areas

sospechosas pueden ser examinados facilmente. El tamafidedepa puede ser ajustado con la rueda
del raton.

Fig.17: Funcion lupa
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8.1.5.2 Herramientas para la visualizacion de lasimagenes

En la parte superior de la pantalla se encuentra la siguiente barra de menu para la visualizacién de las
imagenes

Con este botdn la imagen se amplia para cubrir todo el ancho del area de vista previa.
Con este botdn se puede ajustar la imagen a la altura del area de vista previa.
Con un clic en este botén cada pixel de la imageiginal es representado con un pixel de la pantall

La ampliacion de la imagen puede ser determinada libremente con el control deslizante. Para
cambiar el sector visualizado, mueva la imagen con el botén izquierdo del raton apretado.
Con este boton se elija si los marcadores se muestran en la imagen o no.

Con este botdn es posible mostrar u ocultar las herramientas de medicién.
Con este botdn los resultados de la funci®@odyscandel moédulo Total Body Mapping pueden ser

mostrados u ocultados en dos etapas. Tome en cuenta el capitulo especial .
Esto sélo es posible comagenesqgue han sido creadas en el médulo Total Body Mapping.

8.1.5.3 FunciénlIra#
Con el botén/r a #uede saltar a cualquier marcador. Para ello, simplemente seleccione el niimel

del marcador deseado en el menu desplegable.

Solo se muestran los marcadores que han sido agregados en imagenes Total Body Mapping. Pz
poder ver todos los marcadores, es necesario usar el médulo Dermoscopy.

Con el boténDermoscopypuede acceder las imagenes microscépicas asociadas rapidamente.
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8.1.5.4 Intercambiar segmentos en la vista previa

Hay dos maneras de cambiar los segmentos mostrados en la ventana depistaa:

Cambio con las flechas de navegacion:

1 Mueva el ratén en la margen lateral, superior o inferior de la ventana de vista previa.
Aparece una barra con una flecha de navegacion.

2. Haga clic en estflecha.

La vista cambia para el segmento adyacente en esta direccion.

Izquierda

1 Flecha de navegacion

Cambio por seleccién directa en el paciente virtual:

1 Haga clic en el segmento deseado del paciente virtual en la izquierda de la interfaz de usuario.
La vista cambia para el segmento elegido.
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8.1.6 Guardar archivos adjuntos

Puede guardar archivos adjuntos con todas asagenes

Esta funcién se puede activar y desactivar en los ajustes (modulos/.../visomdgenesg (6.5.1.2Visor
deiméagenes.

1 Haga clic en elconode clip en la esquina superior izquierda de la ventana de vista previa.
Se abre la ventand@rchivos adjuntos

Adjuntos

Uso de memaria

Min.

Adjuntos disponibles

Archivo de ejemplo.d

2. Através de agregaarchivos adjuntopuede seleccionar aqui los archivos que desee guarda
como archivos adjuntos.

Después de haber seleccionado un archivo adjunto existente con un clic del ratén, también puec
realizar las siguientes acciones:

B DescargarEl archivo adjunto también se puede almacenar fuera de unigers

B Editar propiedades: Puede cambiar el nombre del archivo, guardar un comentario y elegir ¢
archivo adjunto se incluye en una exportacion XFXF.

H Eliminar la seleccién: De esta manera, es posible remover el archivo como archivo adjunto

3. Haga clic enCerrampara salir del mena y cerrar la ventana.

Puede reconocer la presencia de archivos adjuntos cuando el simbolo del sujetapapeles es de c
El color varia dependiendo del médulo en el que se encuentlerfnatoscopia Total Body Mapping,
Aesthetics).
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8.1.7 SmartGallery

En el borde inferior de la interfaz de usuario encontraréSmartGallery. Aqui puede ver las vistas en
miniatura de todas las capturas de una sesion en orden cronolégico.

Fig.18 SmartGallery
B Sihace clic en una de las imagenes d&haartGallery, esta se marcara con un borde rojo y se
mostrara en grande en la vista previa.
B En la parte superior de I8martGallery encontrara la informacion de la sesion de captura
(fecha, nombre, tamafio de imagen).
B Con las flechas derecha e izquierda puede hojear las capturas en amiibasciones.

Alternativamente, esto también funciona con la ruedecilla del raton. Para ello, debe hallarse con
el cursor del ratén en I&martGallery.

8.1.8 Notas imagen

09.05.2019 13:46:41 09.05.201913° 542

No w

09.05 289700 09.05 2019047 24

Fig.19 Campo para notas imagen

Puede guardar notas para cada captura.

1

Haga clic en el pequefio portapapeles enSanartGallery arriba a la derecha.

Se abre el campo para notas imagen.

2.

Introduzca el texto aqui.

Estas notas también se muestran en la informacién de la imagen en el médulo de
dermatoscopia.

Puede consultar si existen notas para una captura pulsando suavemente el simbolo del
portapapeles (cambio de color permanente de blancosimleta).

Puede fijar esta pestafia con el pin de la esquina superior derecha. De este modo, permanecera
abierta hasta que vuelva a hacer clic en el pin.
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8.2 Capturar imagenes

Mediante la tecnologia d€amControl, la camara esta conectada al ordenador y controlada por

medio del software. Esto posibilita la toma estandarizada de imagenes digitales de alta resolucion y

gran calidad.

1. Asegurese de que la camara esté bien conectada (véanse las instrucciones del hardware).

2. En principio, la cAmara siempre deberia estar conectada, incluso una vez finalizado el
funcionamiento. No obstante, en caso de que esté apagada, conmute la caAmara por el
interruptor principal situado en la parte superior de la camara de OFF a ON.

De lo contrario, no se realizara la conexién entre el software y la camara y usted recibira un mensaje de
error.

@ENOTA

Todos los ajustes tales como exposicion, flash, etc. son almacenados automaticamente en el pe
optimizados para el uso particular gracias@amControl.

3. Aseglrese de que la rueda de la cdmara esté puesta en M (“manual”) antes de cambiar al modo
de captura. De lo contrario, recibira un mensaje de error.

4, Encienda la linea laser pulsando el botén en la parte posterior del dispositiaser Liner. Ahora
alinee la alfombrilla con el marcador de la linea laser a la linea en la alfombrilla.

@GNoTA

El paciente deberia estar completamente desnudo, excepto un slip, braga o sujetador ajustado
estrecho de un solo color, a ser posible negro. El pelo no debera ocultar ninguna parte de la car
cubrirla y deberdestar recogido hacia arriba.
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8.2.1 Imagenes iniciales con el ATBM

@noTA
Tenga en cuenta los requisitos de la sala de fotografia y del fondo.

j 3 1 Haga clic en el botéimagen iniciaén el médulo Total Body Mapping.
|= @

Imagen inicial

En el caso de que no haya ninguna informacién acerca de la alturpaeiente, el software le
preguntara ahora por ella (solo con ATBM):

Definir la altura del paciente:

175 O®

Aceptar e iniciar referencia

2. Introduzca la altura en centimetros con el control deslizante o los simboles Béspués, podré
editar estos datos en la informacion del paciente en la gestién de pacier@anfirme conOk y
comenzar imagen inicial.

3. El software le indica el correcto posicionamiento de la linea laser. En todas las capturas pr
atencion a la alineacion exacta de la linea laser respecto a la alfombrilla de posiciones.

Posicionar la linea del laser

Posicione la linea de laser en la

linea (1) en el tapete de
posicionamiento.

Puede desactivar esta ventana de aviso en los ajugtéscapitulo6).
4. A continuacién, haga clic e&kntendidopara continuar.




Se inicia el proceso de captura:

@FmﬂFinder

€« Q

Volver Parada de emergencial  SingleStep

Fig.20 Indicacion de menu durante la imagen inicial

Después de una breve cuenta atras, la caAmara se mueve automaticamente a la primera posiciéon de
captura, de acuerdo con la informacion sobre la altura del paciente en el perfppagente.

Si lo desea, puede seleccionar otra vista del cuerpo haciendo clic en el paciente esquematico en el
centro de la pantalla y creando capturas para ello.

@ENnoTA

B Elsistema solo se ha disefiado para hacer capturas de pacientes comlima entre 130 y
200cm.

El area relevante para la captura se resalta sobre un fondo de color y se muestra una vista en directo a
la derecha en la ventana de vista previa.

5. Coloque al paciente en la posicion predeterminada por el paciente virtual. Utilice la alfombrilla
de posiciones para guiar al paciente.

6. En la barra de menu dispone de una seleccion para el perfil de camara (Pofffash XE En
caso necesario, adaptelo. En el proceso de captura se ha preajustado por defecto el perfil de
camara que se deposité en laSonfiguracion(cf. capitulo6).

7. En caso de que haya conectado varias camaras a su sistema, puede modificar la seleccién de
camara en la barra de menu. Si lo desea, también puede cambiar el nombre .

Opcion: Enfoque automético de vista previa

La vista previa de la imagen en vivo Unicamente es una ayuda para posicionar al paciente de for
correcta. No muestra la calidad total de captura de la camara. Si la imagen de vista previa le par
muy borrosa, puede usar el bototrista previa del enfoque automatigeara enfocar nuevamentel.a
camara siempre enfoca antes de tomar una foto.
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8. Una vez que haya posicionado el paciente en la posicion correcta, comience a capturar la
de imagenes con un solo clic eBaptura
El moédulo Total Body Mapping realiza ahora automaticamente cuatro capturas de los segmentos

correspondientes de una parte del cuerpo (de la cabeza a los pies). La camara se mueve
automaticamente a los segmentos y captura en cada posicion especificada onagen.

Opciodn: SingleStep

El boton aparece subrayado en lila cuando lo activa con el raton.

Con SingleStepuede capturar cada segmento individualmente. Asi, puede comprobar en cada
segmento de forma individual, p. €j., la posicion del paciente y la captura.

Tras cada captura coibing/eStep encontrara las opciones

->

SingleStep

C

Repetir

y (TN (A en el mend.
Repetir para descartar la captura actual.
Continuar. el programa pasa a la siguiente posicion de captura.

A la izquierda de la pantalla aparece a continuacién una imagen del cuerpo completo, que se monta
de forma automatica a partir de las cuatro imageneslividuales. Las transiciones entre las imagenes
individuales se pueden adaptar y desplazarecnologia FotoFinder SmartMatch (Recortar imageres)

@noTA
Si la captura no satisface sus expectativas, haga clidescartar.

2

Descartar
Repita el proceso.

H 9. Haga clic enGuardamara guardar las capturas.

Guardar

El software pasa automaticamente a la siguiente parte del cuerpo.

10. Continde con todas las demé&sapturas de la misma manera.

El sistema muestra cada posicién en el paciente virtual. Cuando se hayan capturado los veinte
segmentos por defecto, una ventana emergente le confirmara que se ha completado la secuencia, y
usted puede decidir si desea capturar mas segmentos.

Error de enfoque

Si la camara no puede enfocar correctamente durante una captura, usted recibird un mensaje de error.
En este caso, usted tiene dos opciones:

Repetir Se descarta solamente la imagen actual.

Descartar: Se descartan todas las imagenes de este lado del cuerpo.

Opcion: PARADA DE EMERGENCIA!

%)

Parada de emergencia!

Con el boténPARADA DE EMERGEN&E/Alede parar el proceso automatizado de captura en

cualquier momento. La camara se detiene inmediatamente y todas las imagenes de esta secuencia de
captura se descartan. Para volver a capturar imagenes, es necesario salir del modo de captura
haciendo cic en Vo/very reiniciarlo permitiendo a la camara calibrar su posicion de nuevo.




Tecnologia FotoFinder SmartMatch (Recortar imagenes)

Antes de guardar las imagenes de un lado de cuerpo, puede ajustar y mover las transiciones entre las

iméagenes individuales.

‘ 1 Para ello, mueva lalneas rojas (1) entre las
imagenes con el botén derecho apretado.

2. Suelte el botén del ratén cuando el cuerpo se
muestra de forma correcta en la imagen
combinada.

En los ajustesq.5.2Total Body Mappingse puede definir

- como se procedera con la vista de las areas de
transicién en la interfaz de usuario y

- gue se muestran botones adicionales para el
cambio de vistas en la interfaz de usuario.

Restablecer Smart Matching

Fig.21 Correccion manual del recorte de
la imagen después de la sesion inicial

: Si quiere recuperar la vista original, puede descartar sus cambios
Restablecer Smart Matching manuales conRestablecer Smart Matching

@ENoTA

El software utiliza las correcciones d&martMatcipara todas las imagenes de seguimiento de este
paciente. De esta manera, se garantiza una comparabilidad 6ptima de las imagenes.
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Segmentos adicionales
Si usted desea incluir mas posiciones que las posiciones estandares, tiene a su disposicion veinte
segmentos adicionales.

Bl Segmentos adicionales (8 Haga clic enSegmentos adlicionaledebajo del mufieco de segmentos en el modt
- de captura.

2. Ajuste la orientacién de la cAmara usando las flechas.
3. Haga clic en una las posiciones adicionales 1 a 20 (p.gj., opcién 1).

La imagen en vivo aparece y el campo seleccionado se marca en color.
4. Empiece con la captura.

Iméagenes guardadas se mostraran luego como miniaturas en el campo de segmentos adicionales
correspondiente.

@ENoTA

Durante capturas de seguimiento de una posiciadicional, la cAmara se mueve automaticamente
a la orientacién de la imagen inicial.

Con el boténVista corporapuede salir del area de segmentos adicionales y volver a Ic
—  segmentos estandar.

5. Haga clic enVo/vemara volver a la interfaz de usuario y salir del modo de captura.




8.2.2

2

= @

Imagen inicial

Crear una nueva sesion inicial

En caso necesario, se puede crear una nueva sesion inicial. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si
- la altura o el peso del paciente ha cambiado significativamente
- la sesién inicial actual es incompleta o no es comparable

- se necesitan imagenes adicionales de otras partes del cuerpo o la primera imagen anterior no es
comparable.

Las sesiones anteriores se conservan, pero no se pueden complementar en el caso de una nueva
sesion inicial. Sélo se pueden crear nuevas sesiones de seguimiento para la sesion inicial mas reciente.

@ENOoTA

Un FotoFindeBodyscansélo se puede realizar durante una sesion inicial y una sesion de
seguimiento asociada.

Para crear una nueva sesion de grabacion inicial;
1 Haga clic en el botémagen iniciakn el médulo Total Body Mapping.
El software detecta que ya existe una sesion inicial. Aparece, por lo tantoyantana de didlogo.

;Iniciar referencia nueva?

;Desea iniciar una sesion de referencia nueva o editar la Gltima?
JAtencién! Si inicia una referencia nueva, las sesiones anteriores no se
podran editar ni continuar.

iSi, deseo iniciar una sesién de referencia nueva!

Mantener marcadores de la sesién anterior

Iniciar nueva referencia

2. Marque la casilla con un clic del rat6pS/, deseo iniciar una sesion de referencia nueva!

3. Si losmarcadores ya establecidos para este paciente también se van a transferir a la nuev:
sesion inicial, marque la casill&antener marcadores de la sesion anterior.

4, y haga clic enlniciar nueva referencipara continuar.

Si no desea esto, haga clic alternativamente en
- Ediitar ditima referencigpara ir a la sesion inicial anterior, o
- Cancelapara cancelar esta operacion.

5. En la siguiente ventana, introduzca la altura del paciente. Puede hacetilizando los signos
+/- 0 utilizando el control deslizante con el botén del ratén pulsado.

6. Haga clic en Aceptar e inicie la sesion inicial.
El procedimiento siguiente corresponde al proceso de grabacion normal.
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8.2.3 Imagenes de seguimiento

Las imagenes de seguimiento estandarizadas permiten la comparacién en el tiempo. De esta m:
cambios en el paciente son documentados y pueden ser detectapi@cozmente.

Seguimiento KR Haga clic enmagen de seguimientgara iniciar una nueva sesion de seguimiento de un
paciente.

Si el mapeo corporal no estd completo en las veinte posiciones, aparece un aviso.

2. Elija si quiere completar las imagenes iniciales primero o si quiere continuar con el
seguimiento en seguida.

3. Preste atencién al perfil de camara seleccionado (p.g/flash XE Para una comparacion
optima debe seleccionarse el mismo perfil de caAmara que en la captura inicial. De serie se
preajustado el perfil de cAmara que también se deposité en gstes6.4.1Automatic
Tower).

Tras iniciar la imagen de seguimiento, mediante la funciGhost puede superponerse en modo
transparente en cualquier posicion la imagen existente de la imagen inicial y la imagen en vivo. /
puede ver cémo hay que colocar al paciente.

Ghost

Con el control deslizante encima de la imagen de vista previa puede adaptar la transparencia de
imagen inicial.

Si lo desea puede seleccionar otra vista del cuerpo haciendo clic en el paciente esquematico y
creando capturas para ello, aunque solo si ya se dispone de una primera captura. Podra saberlo
cuanto el paciente esquematico se muestre de color y no en.gris

El area relevante para la captura se resalta sobre un fondo violeta y se muestra una vista en dire
la derecha en la ventana de vista previa.

@
]
t
A

——
— e

Fig.22 Seguimiento

4, Haga clic enCapturarcuando el paciente esté bien posicionado.




=

Guardar

=

5 A continuacion,guardesi la captura satisface sus expectativas.

Si la captura no satisface sus expectativas, haga clic en el bééscartar.

2,

Descartar
En este caso, vuelva a iniciar el proceso de captura.

Opcién: SingleStep (solo seleccionable en ATBM)
SingleStep

Con la funcionSingleStepes posible comparar segmentos individuales con la funci@host.
Esta funcién se describe por separado .

Una vez que se haya guardada una imagerprelgrama le llevard automaticamente a la siguiente
posicion de captura.

6. Continde con la secuencia de capturas hasta que todas las posiciones se hayan fotografia
Tome siempre el paciente virtual y la imag&hostcomo referencia.

7. Cuando haya terminado de capturar, pulse el botétiraspara volver a la interfaz de usuario
con la informacién sobre el paciente.

@ENoTA

Para combinar las imagenes de cada lado del cuerpo se usa automaticamente la de la imagen i
respectiva.

Procure que las condiciones marco sean iguales durante la primera captura y lasgi@miento
para crear capturas y series estandarizadas y de alta calidad:

fondo uniforme

posicionamiento consistente de los pacientes
iluminacién uniforme idéntica

perfil de camara igual (p. efPolflash XE
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8.2.4 Imagenes de cuerpo enteropolarizadas

Puede crear imagenes polarizadas de cuerpo entere con su sistema ATBM.

Para ello proceda de la siguiente manera:

FotoFinder bodystudio ATBM master

FotoFinder bodystudio ATBM
(12. Generacion)

1 Defina el perfil de l@amara Polflash XE
RAW o Polflash XE en Igastes de
dispositivos / Automatic Tower

2. El flashPolflash XEse ajusta de manera
automatica a la polarzacion

1 Defina el perfil de la camara en los ajuseg
de dispositivos /Automatic Tower.
Automatic TowerPolarizatior{antes:
Automatic TowerDualFlasy

GNOTA

Asegureseaue su sistema esta equipado con
el PolFlash (no con elBodyFlash).Favor de
ponerse en contacto co su representante
local de FotoFinder si tiene alguna
duda.Puede encontrar la deignacion del
modelo enla placa de identificacién en la
parte inferior.

2. Introduzca el filtro polarizador Polfilter
body con elPolFlash por delante de la
camara.

3. Para tomar fotografias, proceda como en la toma normal.

4.  Siquieres volver a crear tomas no polarizadas, recuerda:

B colocarel perfil de la camara de nuevo a |l

volver a poner el perfil de lazmara en

Polflash XE RAW NonPOL Automatic TowerDualFlask
o, Polfiash X&VonPOL B retire el filtro polarizador- Polfilter body .
respectivamente

@NnoTA

Utilice el método ATBM también para controlar a pacientes que padecen aeigsid FotoFinder
PASIscarfpermite determinar de forma computarizada IoBASiScores.

Para obtener informacion mas detaltin, favor de ponerse en contacto con su distribuidor local

FotoFindero bien su representant&otoFinder.
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8.3 Trabajar con lasimagenes

8.3.1 Comparacion de imagenes

28

La funcion de comparacién de imagenes posibilita comparar imagenes de una posicion capturad
en diferentes sesiones de captura.

Slast 1. Haga clic en el botorComparamara iniciar el modulo.

Al mover el puntero del ratdn sobre el rectangulo de la imagen respectiva en la timeline, se muestra
una pequefia ventana de vista previa con la informacion de la imagen.

2. Seleccione las fechas de las imagenes que quiere comparar en la timeline. Los instantes
seleccionados son de color lila, los otros blancos.

Fig.23
Ahora puede comparar las dos imagenes facilmente entre si.
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8.3.2 Herramientas para la visualizacion de las imagenes

(e ][ 1 [on]®

En la comparacion de imagenes tiene adigponibilidad no soélo las herramientas para la
visualizacion de imagenes de la vista previa, sino también un botdn adicional:

-
+ ‘_?

Con este boton puede cambiar al comportamiento de la herramienta de flecha.
Con el botén del ratén apretado se puede mover/cambiar o la imagen ampliada o una marca

seleccionada en la imagen.

Mas informacidn acerca del tema marcadores en el médulo Total Body Mapping se encuentra en
el capitulo separado&.6 Conexién al médulo Dermoscopy

Girando la rueda del ratdn, la ampliacién puede ser elegida libremente.

Proceda de la siguiente manera para moverse en la imagen ampliada:
1. Haga clic sobre la imagen.

2. Mantenga el botdn izquierdo del ratén apretado.

3. Mueva el puntero del raton.

La funcion de lupa también esté a su disposicién en el modo de compara@dh5Vista previd.

Si las lupas no se encuentran en la misma posicién en lasicidgenes(p.ej. porque las

posiciones no son perfectamente idénticas), se puede mover una de las lupas para ver la misma
posicién en ambas lupas:

1. Apriete la tecla Ctrl de su teclado ademas del botdn derecho del ratén.

De esta manera, se inicia el modo offset y se mueve solamente la lupa que esta actualmente
debajo de la flecha del raton.

2. Suelte la tecla Ctrl cuando ambas lupas se encuentran sobre la misma posicion.

Zoom Lock (SmartZoom)

La funcionZoom Lockesta activada por defecto cuando se ejecuta la comparacion de imagenes.
Permite hacer zoom y moverse en las dos imagenes simultaneamente Esto permite una

Sin la funcién Zoom Lock ambas imagenes se pueden ampliar independientemente.

1

Haga clic otra vez en el boton Zoobhock.

Se desactivaZoom Locky un segundo control de zoom aparece.

La funcionCombina un marcadorambién esta disponible para la comparacién de imagenes.
Si se han creado varios marcadores para el mismo nevo, se pueden combinar a un nimero de

Bebsiaelbaasd Marcador utilizando la funciénCombina un marcadof9.4.3Marker Fusioj.




Navegacion

En el modo comparacion de imagenes un cambio de segmento siempre se realiza para ambas
imagenes comparadas, ya quaempre muestran el mismo segmento. Existen varias maneras de
navegar entre los segmentos en este modo.

B Sise mueve el puntero del raton sobre una de las pestafias en los bordes a la izquierda y a la
derecha, aparece una representacion transparente de los segmentos, en la cual se pueden
seleccionar las partes del cuerpo.

’HDH

D <> H

-

Fig.24

B Use las flechas de navegacion en la margen de las imagenes en lgvéste, que estan
disponibles también en la comparacion de imagenes.

Bodyscan
Los resultados deBodyscan pueden ser mostrados en paralelo para las dos imagenes comparadas en
la comparacion de imagenef8.3.3Bodyscan ATBM

@noTa
Puede repetir el escaneo en cualquier momento. Para ello, haga cliEseanear paciente
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8.3.3 Bodyscan ATBM

El sistema expert®@odyscan ATBMpara la deteccion de nevus nuevos o modificados esta incluidc

o
s} en el médulo Total Body Mapping. Analiza de forma automatica si han aparecido nuevas lesione

se han producido cambios en los nevus existentes desde el Gltimo examen. Para ello, se compa
las capturas actuales con las imagenes del Gltimo chequeo por medio de un complejo algoritmo
marcan los cambios.

Ver Bodyscan

Fig.25" Resultados bodyscan

Cada vez que se inicia esta pantalla después de reiniciar el programa, aparece el siguiente resu
para su informacion:

Informacion

Bodyscan intenta identificar lesiones, pero no reemplaza el
diagnostico de los médicos. Los resultados de Bodyscan
e Pueden ser erroneos. Siempre es responsabilidad de los

1 médicos diagnosticar cada una de las lesiones.

Categorias:

o = sin cambios = nuevo

0 = modificado = fuera del area

@GnOTA

Lunares que no pueden ser comparados (por ejemplo, si la posicion del paciente varia mucho o
los lunares se encuentran en el margen de las imagenes) son clasificadoésesa de /a region de
comparacion Se recomienda que un dermatdlogo revise y compare visualmente también estos
lunares marcados en gris.
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@NOTA

Con el fin de garantizar un resultado correcto, una evaluacion 8mulyscanse permite solamente
para pacientes adultos. Una estandarizacién maxima de las imagenes aumenta la calidad de lo:
resultados.

Tenga en cuenta que un vello corporal denso puede perjudicar el resultado, ya gBedyscanes
un método oOptico.

La clasificacién de los resultados dBbdyscanes basada en un andlisis estadistico y no pretende
sustituir el diagnostico médico especialist&l diagndstico es la responsabilidad del médico.

Los resultados deBodyscan pueden ser mostrados en las siguientes representaciones:
B enlaventana de vista previa de la interfaz de usuario

B enlavisualizaciéon de pantalla completa

B encomparacion de imagenes

B en el médulo de dermatoscopia

8.3.3.1 Realizar un Bodyscan

En la comparacion de imagenes tiene a su disposicion las siguientes botones p&wdgkcan:
= ConReescanear completamentel sistema inicia urBodyscande todas las imagenes del paciente.
Y El Bodyscan se realiza autométicamente para nuevas imagenes en segundo plano.

Reescanear completamente

Durante el escaneo se muestra un contador en la barra de menu a la derecha. Indica
cuantas imagenes han de ser escaneados adn.

A la izquierda del contador se encuentra el boté&orizar Con este botén es posible de
priorizar las imagenes visualizadas actualmente en la comparacién de imagenes para
poder analizarlas mas rapido.

ConReescanear localizaciosl sistema inicia urBodyscansolamente para las dos imagenes
visualizadas actualmente.

Priorizar

¥

Reescanear localizacién

8.3.3.2 Vistas Bodyscan

Si el boténBodyscanno esta activado, las imagenes seleccionadas se muestran sin realzar las
diferencias.

Con un clic todas las lesiones encontradas se marcan en blanco. Adicionalmente, nevos nuevos
modificados se muestran en rojo y amarillo.

Después de dos clics, solamente se destacan los nevus que muestran cambios.

El pequefio icono d&odyscanen la esquina de cada imagen de la comparacion de imagenes indica
gue se han examinado ambas imagenes por nevus.

B Siel simbolo dBodyscanes rojo, se han detectado cambios 0 nuevos nevos.

B Sin embargo, si es de color blanco, entonces no se han encontrado cambios o nuevos 1evos
se trata de la imagen inicial.

Fig.26: Simbolos Bodyscan
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8.3.4 Edicién de imagenes

En la edicion de imagenes, dispone de diferentgsiones:

B andlisis de las imagenes con herramientas de medicién
B adicion de marcas y textos

B anonimizacion de los pacientes mediante barras negras
B visualizacion de los resultados dg@odyscan

Hay dos posibilidades para acceder a la ediciénidggenes:
x B haga clic en el botorEdicion de imdgenede la barra de men

Edicién de imagenes

B haga doble clic sobre una imagen en la vista previa.

Se abre la ventana para la edicion deagenes.

Fig.27: Vista de ejemplo de la edicion de imagenes

1 Herramientas de visualizacién de 3 Flecha de navegacion (una de cuatro
imagenes disponibles)
2 Herramientas de dibujo y mediciéon

@NOTA

Tenga en cuenta que una foto es una representacion bidimensional de un cuerpo tridimensional
Por tanto, no se pueden emitir valores exactos.

Navegacion
Hay varias opciones para navegar entre las diferentes imagenes:

B Debajo de la imagen mostrada se encuentra la baBladeGallery, que le permite hojear las
posiciones y saltar facilmente con un clic a la posicion deseada.

. Con el simbolo de ocultar en las esquinas superiores izquierda y derecha SkdeGallery,
esta puede ser mostrada u ocultada en caso de necesidad.

B Siel puntero del ratdn se mueve al borde aparece una barra con una flecha de navegacién. Con
un clic sobre esta, la vista cambia al segmento adyacente en esta direc8idn5(4intercambiar
segmentos en la vista prevja
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8.3.4.1 Calibracién

Antes de realizar mediciones en la imagen visualizada, es necesario calibrarla.

1 Inicie la calibracién con un clic en el botdBALen la barra de mena arriba de la imagen
visualizada.

2. Haga clic en un extremo de urdistancia conocida, mantenga el botén del ratén apretado y
arrastre una linea hasta el punto final.

Se abre un menu contextual.

b oe o he o ety demed oy 3. Inserte el valor y la unidad de la distancia conocid
Especifique la longitud y la unidad de la linea de calibracién trazada. 4 Conflrme |OS datOS

La calibraciéonse hacompletado. Ahora puede medir
distancias, areas y angulos en la imagen.

Valor de calibracitn: Unidad de medicidn:
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8.3.4.2 Herramientas de dibujo y medicion

Al HEIIH

En la parte derecha de la pantalla se encuentran las herramientas de dibujo y medicién.
Edlitar/Mover:
B Mover objetos dibujados

Mueva el cursor de tal manera sobre el objeto que el puntero se transforma en un reticulo.
objeto puede ser movido con el botén izquierdo del ratépretado.

B Cambiar al tamafio de objetos dibujados
Marque el objeto deseado con un clic. En el margen/esquinas aparecen pequefios cuadrac
Con el botén izquierdo del ratén apretado, se pueden mover los cuadrados cambiando asi
tamafio.

B Menu contextual
Con un clic derecho sobre un objeto, un menu contextual aparece.

Opciones de graficos Alli se puede
- Borrar elemento(s) grafico(s)
Eliminar elemento(s) graficos - Seleccionar todos los elementos graficos
- Invertir la seleccién
Celeccionar todos los elementos - Deseleccionar el elemento grafico

T - Deseleccionar todos los elementos gréaficos
Invertir seleccion

Anular la seleccion del elemento

Anular la seleccion de todes los eler

Seleccion de un rectangulo

Al arrastrar un rectdngulo con el botén izquierdo del raton apretado se seleccionan varios objeto
dibujados que pueden ser editados al mismo tiempo después de cambiar/aelaamienta
Ediitar/Mover

Herramienta de lineas

Se pueden dibujar lineas manteniendo el botén izquierdo del ratén apretado.

Flecha
Se pueden dibujar flechas manteniendo el botén izquierdo del raton apretado.

Rectangulo (no relleno)
Se puede dibujar un rectangulo vacio manteniendo el botén izquierdo del ratén apretado.

Rectangulo (relleno)
Se puede dibujar un rectangulo relleno manteniendo el botén izquierdo del ratén apretado.

Eljpse (no rellena)
Se puede dibujar una eljpse vacia manteniendo el boton izquierdo del raton apretado.

Eljpse (rellena)
Se puede dibujar una eljpse rellena manteniendo el boton izquierdo del raton apretado.

Funciones de anonimizacion Barra o Eljpse negra.

Con el botén izquierdo del raton apretado se puede dibujar una barra negra o una elipse negra €
imagen para ocultar ciertas areas o paaamonimizar a su paciente.

Herramienta de texto

Después de seleccionar la herramienta de texto, haga clic sobre un punto en la imaganece una
ventana para introducir y formatear texto.

Angulo

Esta herramienta mide angulos entre 0 y 180 grados.

1 Haga clic en un punto en una pata del &ngulo.

2. Haga clic en el vértice.




3. Haga clic en un punto en la otra pata del angulo.

El software calcula el valor del angulo.
Medicion de distancias
Con esta herramienta se mide la longitud de una distancia.

1. Haga clic en el punto de inicio y arrastre el puntero del ratén en la direccion deseada.
2. Suelta el botdn detatén cuando ha llegado al punto final.

El software calcula la distancia entre los dos puntos.
Medicion de dreas
Con esta herramienta se mide cualquier area.

1 Haga clic en todas las esquinas en el borde del area a medir.
2. Concluya con un clic en el primer punto marcado.
El software calcula el area delimitada por las lineas que conectan los puntos marcados.

Diametro
Esta herramienta calcula el diametro de un area circular.

1 Haga clic en el centro del circulo.

2. Arrastre el puntero del ratén con el boton apretado hasta obtener un circulotdetafio
deseado.

El software calcula el didmetro del circulo.

Seleccion de color

Seleccione aqui el color para los elementos nuevos que se incluyen en la imagen. E/l color actue
puede ver en el area mayor arriba de la seleccion de colores. Con un clic izquierdo en esta barr:
color superior se puede abrir un mend de color aun Meagenso.

Grosor de linea
Aqui se puede elegir el grosor de las lineas de los objetos dibujados.
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8.3.4.3 Anonimizacion

Si quiere anonimizar pacientes en sirmageneso si quiere ennegrecer partes de la imagen por otras
razones, puede usar la funciéBarra negrapara ello.

Elﬂ 1.  Haga clic en el botéBarra negraen la barra de menu a la derecha de la funcién de medicior
en la ventana de vista previa.
2. Arrastre ahora un rectangulo negro de una esquina a la opuesta manteniendo el botén
izquierdo del ratén apretado.

3. Haga clic en elconodel disquete en la barra de menl encima de la imagen para guardar.

Advertencia: el cambio es irreversible. 4. Haga clic enDKpara confirmar el mensaje de
seguridad.

9 ;Desea guardar la barra negra? Los cambios serén

permanentes y no seré posible eliminarlos posteriormente.
[ ]

EENE.

@noTA
Una anonimizacién guardada no se puede revocar.

8.3.4.4 Eliminar imagenes

No es posibldorrar imagenes individuales en el modulo de Mapeo Corporal Completo.
Alternativamente, estan disponibles las siguientes opciones:

B Borrar la sesion completa:

1 Mueva el ratén en la linea de tiempo sobre el nimero de la sesiégrdbacion
correspondiente hasta que aparezca la ventana de informacion de la se8dh3
Timeline).

2. Haga clic enEliminar sesiory confirme el siguiente mensaje.

Si se ha borrado una sesion inicial, la primera sesion de seguimiento se convierte
automaticamente en la sesion inicial.
iTenga en cuenta que esta accién no se puede deshacer!

B Sies necesario, se puede borrar el paciente completamenie2.@Actualizar o eliminar perfiles
de pacientes.

B Alternativamente, la informacién que ya no es necesaria en imagenes individuales puede ser
superpuesta permanentemente con la funcién de anonimizacion y, por lo tanto, eliminada
(8.3.4.3Anonimizacion.

iTenga en cuenta que esta accién no se puede deshacer! El contenido sobrepuesto de la imagen
se sobrescribe irrevocablemente.

B Para sobrescribir el contenido de la imagen solo temporalmente y de forma revocable, utilice
p.e. la herramienta de dibujo rectangulo (rellenado.8.4.2Herramientas de dibujo y medicién
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8.4 Vista mosaica (exclusivamente en ATBM master Edition)

Después de realizar un FotoFindBodyscan (8.3.3Bodyscan ATBMse puede utilizar la vista de
mosaico para nevos. Esta funcién esta disponible exclusivamente en la ATBM master Edition.
La funcion se utiliza para encontrar y comparar nevos rapidamente. Los nevoBad@yscanse
muestran en una reticula, lo que permite una comparacion simple de forma y tamario.

@ENoTA

La clasificacion de los resultados dBbdyscanes basada en un analisis estadistico y no pretend
sustituir el diagndstico médico especialist&l diagnoéstico es la responsabilidad del médico.

1 Para comenzar, haga clic en el bot@osa/cen la barra de menu.
La vista cambia a la vista de mosaico:
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Nevo Mosaico(1)
En la mitad inferior izquierda de la pantalld) se puede ver dNevo Mosaica Todos los nevos del
paciente reconocidos por @Bodyscansemuestran aqui individualmente.

Imagen general (2)
Si hace clic en una de las imagenes de nevos, la imagen clinica correspond®raparece a la
derecha. Alli el nevo seleccionado se rmarcon un pequefio circulo azul.
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Evolucién del nevo (3a) y (3b)
El desarrollo del nevo seleccionado se muestra b&wo/ucion del nevo

Evolucion del nevo &8 25042014 143601 (&) FOLLOW UP

Cada sesion de captura se enumera individualmei(da).

Ademas, en el centro de la pantalla se muestra un proceso evolutiv
(3b).

La vista del nevo cambia alli a través de las sesiones de grabacion
individuales y, por lo tanto, indica el cambio a lo largo del tiempo.

Haciendo clic en el botén Pausu] se puede detener esta vista

continua, haciendo clic de nuevo en el botén Reprodun se
reactivara.

Debajo de esta vista, encontrara mas detalles, como la fecha de

Mas detalles
captura.

radio : 11 px
Fecha de la captura : 25.04.2014

Imagenes microscopicas (3c)

Si ya existe un marcador con imagenes microscépicas para el nevo seleccionado, éstas se mue:
en el centro de la pantallé3c). Haciendo clic en la imagen microscépica también puede ampliarla
la ventana de vista previa.




Opciones declasificacion, filtrado y agrupacion (4)

Para facilitar y mejorar su comprensién tiene varias herramientas a su disposicion:

” [ inteligencia Artificial ubicacién corporal
Evolucion del nevo e cin agrupar

] No nevos modificar categoria

MuttermalgroBe
[

Nevos de 1 px to o px

ub}cacic")n
1S3 25042014 S:2 25.042014
Nevo Mosaico @ 25.04.2014 14:36:01

modificado vmc.>d'r.";car categoria

A Control del zoom

Aqui se realiza un ajusiedividual del tamafio de la imagen.
B Funcion de clasificacion

Aqui puede ordenar por tamafio (de forma ascendente o descendente).
C Funcion de filtro

Aqui puede hacer una seleccién de los criterios que deben cumplir los naevi para ser
mostrados.Los filtros inactivos aparecen en gris, los activos estan marcados con un recuat
de color.

@ Atencion
La vista de mosaico funciona canteligencia artificial , lo que proporciona resultados
aln mas precisos en comparacion con la deteccion de marcasagmiento basada en

reglas. Para afinar los resultados que se muestran aqui, el filtro de Inteligencia Artifici
ya esta activo por defecto y se ha configurado como Lunares.

D Funcion de agrupacion

Es posible agrupar las imagenes por ubicacién deerpo o por tipo de cambio (nuevo,
modificado, no modificado y exterior).
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Seleccién de la sesion de grabacion a través de la linea de tiempo (5)

También esta disponible aqui una linea de
tiempo (8.1.3Timeline) zur VerfligungPuedes
cambiar rapida y facilmente a otra sesién de
grabacion con un clic del ratén.

Seleccione la localizacién (6)

1 Mueva el puntero del ratén sobre la
& ; 5 pestafia del borde derecho de la pantalle
para acceder al menu de localizacién:

2. Seleccione la regidn del cuerpo deseade
haciendo clic con el ratén.

| S & G I B
ORI | I

Agregar marcador (7)

Si quiere examinar los nevos listados en la vista de mosaico dermatoscopicamente, puede cree

clasificar los marcadores aqui:

1 Seleccione en la vista en cuadricula dé&vo Mosar a la izquierda, o en la imagen de vista
previa el nevo correspondiente haciendo clic con el raton.

2. Haga clic en el botégregar marcador
Micro disparos (Marcador nueva) en la parte inferior de la pantalla.
El nevo se marca con una flecha en la

imagen clinica y se numera
Agregar marcador (" +") automéaticamente.

3. Para clasificar el nevo, haga clic en el campo correspondigfttermal Sospechosg...) en el
menu de clasificacién.

En lugar del paso 2, también puedecer clic directamente en la clasificacién deseada para
crear y clasificar un marcador en un solo paso.

4, Haga clic con el botén derecho en el nimero de marcador para abrir un men( contextual,
ejemplo, para continuar directamente con la captura de imagenes microscépicas o para
borrar el marcador. Encontrara informacion detallada sobre los marcadores ecapitulo
correspondiente(8.6.1Marcadores.
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8.5 Informes

Con el botén/nformeen la barra de menu de la interfaz de usuario del médulo TBM o del modo d
U comparacion de imagenes puede crear diferentes tipos de informes en formato PDF. Estos archi

Informe pdf se pueden abrir e imprimir con cualquier sistema.

ATBM Single

Las imagenes de una sesidn se exportan sin las imagenes microscopicas respectivas.

ATBM Full Report

Se exportan, ademas de las imagenes clinicas de una sesion, los marcadores y las imagenes

microscoépicas respectivas.

ATBM Comparacién

Esta funcién de informe inicia la comparacion de imagenes. Las imagenes de las dos sesiones

seleccionadas se exportan.
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8.6 Conexiéon al médulo Dermoscopy

Con el médulo Dermoscopy puede llevar a cabo andlisis dermatoscopicas de los lunares encontrados.

B Puede capturar imadgenedermatoscépicas de lunares sospechosos y vigilar modificaciones de
lesiones detalladamente.

B Los resultados deBodyscanson asumidos automaticamente en el médulo Dermoscopy y
pueden ser visualizado u ocultado de la misma manera como en el médulo TBM.

o Con el boton Dermoscopy en la barra de menu de la interfaz de usuario puede pasar directamer
modulo Dermoscopy. La imagen visualizada actualmente en el médulo TBM se muestra luego
DL también en la ventana de vista previa del médulo Dermoscopy. Puedelasamediatamente. Con
un clic enVolveren el médulo de Dermoscopy se vuelve al médulo TBM.

@NoTA

Algunas funciones esenciales del médulo Dermoscopy se pueden iniciar directamente del médt
TBM.

8.6.1 Marcadores

Con esta herramienta puede marcar areas de la giespechosas para un analisis dermatoscépico mas

detallado.
La herramienta Marcador se puede iniciar en el méduolo TBM con un clic en el bmador Este

botdn se encuentra en las siguientes barras de menu:

B Interfaz de usuario

B Vista de pantalla completa

B Comparacion de imagenes

En el modo de marcador, la vista previa de la imagen aparece rebordeada en rojo. Ahora, tiene la

posibilidad de destacar las areas sospechosas marcandolas con flechas.

1 Mueva el puntero del raton a la posicidn a marcar.

2. Mantenga el boton izquierdo del ratén apretado y dibuje una flecha con la longitud deseada
arrastrando el ratén.

3. Suelte el botdn del raton.

Se aflade automéaticamente un nuevo marcador numerado.
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8.6.1.1 Menu contextual

Haga clic con el botdn derecho del raton en el nimero de un marcador para abrir el mend contextual.

Opciones de marcadores

Caracteristicas predeterminadas | Avanzado

Importar imagen micro _ I

Fotografia ricro: i Norma Sospechoso

Comparar fotos microscopicas Desactivar marcadoi

Borrar marcador

Imprimir informe... Muy sospechos: = =

Lesion extirpada

Fig.28

Con Fotografia microscdpicae inicializa el proceso de captura de una imagen microscépica.
Con Comparar fotos microscopicase comparan dos imagenes microscépicas existentes en una
posicién marcada.

Haga clic enBorrar marcadompara eliminar un marcador y todas las imagenes microscépicas
asociadas.

Con el botén Desactivar marcador el marcador no se borra. Se muestra como desactivado.
Los cuatro botones de diferentes colores sirven para clasificar las lesiones en cuatro tipos:

Normal (amarillo)
Sospechosdnaranja)
Muy sospechoso (rojo)
A extirpar (blanco)

8.6.1.2 Marcadores en imagenes de seguimiento (marcadores clon)

El software incorpora automaticamente los marcadores existentes (marcadores de origen) en sesiones
posteriores. Esto evita la creacién de marcadores con nameros diferentes para el mismo nevo. Vera el
marcador en todas las sesiones posteriores.

A continuacién se ofrece un resumen de las diferentes etiquetas de marcador:

Marcador clon no confirmado La punta del marcador es redonda

i Marcador clon confirmado La punta del marcador no se rellena, por lo demas como el marcador
origen.

Marcador de origen La punta del marcador esté rellenada
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Cuando se crea una imagen clinica de seguimiento,
también se visualizan todos los marcadores existentes
sesiones anteriores. Puede reconocer estos marcadore
clon que son incluidos automaticamente por el circulo €
vez de por una punta de flecha.

Confirmar marcadores

Si esta satisfecho con la colocacion automatica del marcador en la imageseggiimiento, puede
confirmar el marcador:

1 Haga clic con el botén derecho en el nimero de marcador para abrir el mena contextual ct
las opciones de marcador.

2. SeleccioneConfirmar marcadorcon un clic del ratén.

Opcicnes de marcadores

Caracteristicas predeterminadas | Avanz

Importar imagen micro

Fato
Comparar fi 3 Desactivar marcadon
Confirmar marcador
alinear & origen

Lesion extirpada

Imprirmir informe...

El marcador tiene ahora una punta de flecha vacia en
lugar del circulo al final.

Mover marcadores

Si, por ejemplo, la alineacién de la imagen siguiente na
corresponde exactamente a la anterior, los marcadores
clon no se insertan exactamente en el ne\En este caso,
puede mover marcadores clon:

1 En el modulo Total Body Mapping, abra la comparacion de imagenes con las dos imagene
clinicas.

¢
2. La herramienta de desplazamien debe estar seleccionada. Luego se resalta en
violeta.




b4

Autoalinear marcadores

3. Si quiere mover el marcador, haga clic en el marcador deseado y muévalo manteniendo el
boton del ratén apretado.

4, Para cambiar la orientacién de la flecha, haga clic en la casilla al final de la flecha y arrasti
la posicién deseada.

El marcador tiene ahora unpunta de flecha vacia en lugar del circulo al final y se considera
confirmado.

Alinear los marcadores automaticamente

Si todavia no ha alineado manualmente sus marcadores clon (marcadores adoptados
automaticamente) en la imagen de seguimiento, también puede utilizar la funciinear
marcadores automadticamenteEl requisito previo es uBodyscan, ya que esta funcion alinea los
marcadores en todas las imagenes de seguimiento sobre la base de los nevos encontrados.
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8.6.2 Capturar una imagen microscopica

La captura de una imagen microscoépica se puede iniciar directamente desde el médulo TBM.
1 Haga clic derecho en el marcador deseado en la vista previa o en la comparacion de imagenes.
2. Seleccione la opciodrFotografia microscopican el menu contextual que aparece.

Opcicnes de marcadores

Caracteristicas predeterminadas | Avanzado
Importar imagen micro _

Fotografia microscapica Mormal

Comparar fotos microscopicas

Borrar marcador

Imprimir informe. . MUy 5 ‘ Exctirpar

Lesion extirpada

Fig.29

El software inicializa el modo de captura de imagenes microscépicas en el médulo Dermogcbpy
capitulo 9.5Imagenesmicroscopicas (fotos y videok)

3. Haga clic enVolvempara regresar al médulo TBM.




8 Mdédulo Total Body Mapping

8.6.3 Mostrar imagenes microscopicas

Puede ver imagenes microscopica®&rmatoscopicas directamente en el modulo TBM. Los marcadores
con imagenes microscépicas asociados se distinguen por el fondo de color que tiene el numero al final
de la flecha.

Para abrir una imagen microscépica, proceda de la siguiente manera:

1 Haga clic en el nimero con color de fondo en la imagen.

Se abre una vista previa en miniatura de todas las imagenes microscopicas existentes en esta posicion.

Fig.30

2. Con un clic en una de las miniaturas, la imagen microscépica correspondiente se muestra en vez
de la imagen clinica en gran formato.

Puedeexaminarla ahora detalladamente.
3. Para volver a la vista anterior, haga doble clic en la imagen microscopica ampliada.

Alternativamente, puede usar el boto&errar visigara volver a la
imagen clinica.

Cerrar vista

92
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8.6.4 Comparar fotos microscopicas

Es posible comparar dos imagenes microscopicas de una posicién de marcador desde el médulo TBM
entre si.

1 Haga clic en el numero del marcador deseado con un clic derecho.
2. Seleccione la opciorComparar fotos microscdpicasn el menu contextual que aparece.

Opciones de marcadores
Caracteristicas predeterminadas | Avanzado

Importar imagen micro

Fotografia microscopica Momal Sospechoso

Comparar fotos microscopicas Desactivar marcadol

Borrar marcador _

Imprimir informe...

Lesion extirpada

Fig.31

El software inicia la comparacién de imagenes microscopicas del médulo Dermoscopy en la posicién
de marcador desead#9.7.4.2Comparacién de imagenes microscopicas

3. Haga clic enVolvempara regresar a la Ultima pantalla del médulo TBM.
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9 Modulo Dermoscopy

Haga clic en el botéDermoscopypara iniciar el médulo.

Dermoscopy

9.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de la dermatoscopia estd compuesta por siete secciones:

Imagenes dermatoscopicas

QQQ*‘

F/'g. 32 Vista de efjemplo de /a interfaz de usuario del modulo Dermafoscop/a

1 Barra de menu 5 Sistemas expertos opcionales

2 Campo de datos dgbaciente (no disponible en todos los paises)
3 Campo de datos de la imagen 6 Pestafias para el menu de

4  Vista previa localizacion/clasificacion

7 SmartGallery
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9.1.1 Barra de menu

En la parte superior de la pantalla esta la barra de menu.

& ; # > 20 2 =1 -> -
7 medicam 1000 ' o )
Volver Macro Marcador Micro Comparar  MoleGallery Borrar Informe Importar  Exportar  Edicién de imagenes  Editor de video

A continuacién, se enumeran las funciones de los botones.
e Volverregresa a la pantalla anterior.

Volver

100

Con el pequenio triangulo a la derecha puede abrir la seleccién de camara.

Screening aquicambia al médulo Screenindl@ Médulo Screeniny Puede mostrar u ocultar este
botdn en los ajusteg6.5.1Dermoscopy.

Este botdn varia segun la seleccién de cdmara:
Vision generafpara preparar imagenes clinicas.
Esquemapara seleccionar la localizacion con ayuda de un paciente esquematico.

Esquema
# Marcadorpuede dibujar flechas en las imagenes clinicas para mostrar la localizacion de lesiones
/ individuales y asociar las microimagenes.

Marcador
Micro:aqui inicia la captura de microimagenes. Primero, se necesita una imagen clinica con
marcador.

Comparacion de imdgenegara acceder a la comparacién de imagenes para comparar las captur
de un paciente.
Comparar

a MoleGallerylaMoleGallery muestra todos los marcadores con sus imagenes clinicas y de referer

= . . 2 .
correspondientes en una pagina de resumen, y ademas ofrece otras funciones.

MoleGallery
Borrar:borra la imagen marcada (con un marco naranja). Tiene que confirmar la operacién antes
la eliminacién final.

Informe.para crear un informe con las imagenes relevantes de un paciente.

&

Informe
- /mportar: para importar imagenes clinicas de su disco duro o medio de almacenamiento extého
capitulo 13.1Importar imagenesy.

Importar

- Exportarpara exportar imagenes a medios de almacenamiento locales o externos como CD,
memoria USB, discos duros, etc.

Exportar

Edicion de imagenegara abrir las herramientas para marcar, medir y anonimizar las captuids
X capitulo 9.7.5Edicién de imagenes

Edicién de imagenes

Ediitor de videoel editor de video permite editar vided8.8.1Editor devideo).

Editor de video
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9.1.2 Campo dedatos paciente
Arriba a la derecha de la barra de menu se encuentra u
Jones, Eva - 15.06.1994 campo con lanformacion esencial del paciente:

Q | 1D: AM-PXE-02 B Nombre
B Fecha de nacimiento

B Ndmero de paciente

9.1.3 Campo de datosimagenes

Por debajo de la barra de menl y a la izquierda de la

Localizacion
pantalla se encuentra un campo con datos sobre la
KH imagen actual. Contiene informacién sobre
Tratamiento B Localizacion del tratamiento
Total Body Mapping B Tipo de tratamiento
B Diagnostico
Diagndstico . .
= B Estudio correspondiente
I:B B Comentario sobre la imagen actual
Estudio Los campos Tratamiento y Localizacion se rellenaran

I:E automaticamente en el proceso de toma de fotografids.
resto de los campos se pueden rellenar en forma

Comentario opcional.
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9.1.4 Vista previa

En el centro de la pantalla se encuentra la vista previa. Aqui se pueden ver ampliadasdgsnes
clinicas y lasmagenesmicroscopicas seleccionadas. Girando la rueda del raton, la ampliacién puede
ser elegida libremente. Esto funciona también con el control deslizante arriba de la imagara
cambiar el sector visualizado, mueva la imagen con el bot6n izquierdo del raton apretado.

Fig.33
9.1.4.1 Funcion de lupa

Al hacer clic manteniendo el botdn derecho del raton apretado en la imagen en el area de vista previa
(clinica o microscopica) aparece una lupa mévil, con la que se pueden ampliar partes de la imagen. De

esta manera, areas sospechosas pueden ser examasadcilmente. El tamafio de la lupa puede ser
ajustado con la rueda del ratén.

Fig.34
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9.1.4.2 Herramientas para la visualizacién de lasimagenes

En la parte superior de la pantalla se encuentra la siguiente barra de menu para la visualizacién de las
imagenes

Con este botdn la imagen se amplia para cubrir todo el ancho del areasta previa.
Con este botdn se puede ajustar la imagen a la altura del area de vista previa.
Con un clic en este botdn cada pixel de la imagen original es representado con un pixel de la pa

La ampliacion de la imagen puede ser determinada libremente con el control deslizante. Para
cambiar el sector visualizado, mueva la imagen con el botén izquierdo del raton apretado.
Con este boton se elija si los marcadores se muestran en la imagen o no.

Con este botdn es posible mostrar u ocultar las herramientas de medicién.

Con este botdn los resultados de la funci®@odyscandel moédulo Total Body Mapping pueden ser

mostrados u ocultados en dos etapas. Tome en cuenta el capitulo especial .
Esto sélo es posible comagenesqgue han sido creadas en el médulo Total Body Mapping.

Con estos botones se muestra / oculta una escala en la ventana de vista previa (solamente es p
conimagenescalibradas).

Con un clic derecho en este botén se abre un menu en el que puede ajustar individualmente el ¢
de la linea, el color de la linea y el color del texto.

Con este boton es posible mostrar u ocultar los resultados de la funcién Bodyscan que esté inclt
en el moédulo Total Body Mapping en dos niveles.

B Con el primer nivel todas las lesiones detectadas se indican con circulos blancos, amarillo:
rojos. Los circulos rojos y amarillos indican nevos nuevos o modificados en la imagen mas
nueva. Para facilitar la comgracion visual, los nevos modificados aparecen marcados en
amarillo también en la imagen mas antigua.

B En el segundo nivel sélo se marcan los nevos nuevos o modificados con circulos amarillos
rojos.
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9.1.4.3 Marker
Con el botén ir &puede saltar a un marcador de su eleccion. Para ello, seleccione el nimero del

marcador correspondienteen el meniDrop-Down.

@NOTA

Encontrara mas informacion sobre las funciones de los marcadores en el capitulo Marcaor(cf.
capitulo 9.4 Marcadores).

Los siguientes puntos se aplicanlas vistas de los marcadores:
- B Las flechas numeradas en una imagen general sefialan las lesionesadas

B Siel nimero de un marcador esta resaltado en color, existe al menos una micrografia pare
posicién.

- B  El marcador seleccionado se muestra en rojo.

B Los marcadores marcados como desactivados aarecen como flechas gple claro con
ndmeros rojos tachadosTambién puede volver a activar los marcadores desaativs(9.4.2.6
Desactivar el marcadgr

M Los marcadores marcados como eliminados aparecen como flechas de colocigiie con
ndmeros tachados en blancarmbién puede volver a activar los marcadores marcados
comoeliminados(9.4.2.7Marcar el marcador como gl

B Los marcadores clasificada®.1.6Localizacion y clasificaciGqaparecen con un borde de color
alrededor del numero

Normal (amarillo),
Llamativo (naranja),
Muy llamativo (ojo)
A eliminar planco)
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9.1.5 Sistemas expertos opcionales

Haga clic en el respectivo boton para iniciar el sistema experto opcional.

GNOTA

La aplicacion de softwardloleanalyzer pro se describe detalladamente en un manual aparte.

GNOTA

Las aplicaciones de software deichoLABen el manual separaddrichoLAB Suite.
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9.1.6 Localizacion y clasificacion

» Silaflecha del ratén pasa por arriba de una de las pestagraglmargen izquiera y dereclo de la
« pantalla, aparece un meni comformacion adicional acerca de la imagen visualizada. Cuando unc
mueve la flecha delaton fuera del area del menU,sée desaparece.

Clasificacian

Mormal Sospechoso

'y sospechono

Con la pestafi@n elmargen dereclo de la pantalla
aparece la representacion esquematica del paciente. Le
localizacion de la imagen visualizada en la vista previa
esta marcada con un fondo de color.

Hay dos mufiecos de localizaciones diferentes para Tot
Body Mapping y Dermoscopyemenino y masculino

La localizacion en Dermoscopy es editable (por ejemplc
si se ha seleccionado el brazo erréneo) Esto puede ser
seleccionado con un clic de raton.

La pestafia a l&zquierda sélo esta visible cuando se
visualiza una imagen microscépica. Aqui aparece un
mend, en el que se puede clasificka imagen
dermatoscépica actual. Con el pin arriba en la esquina
derecha estemenu puede ser fijado también. Es posible
clasificar variasimagenesmicroscopicas sin tener que
abrir el menu cada vez.
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9.1.7 SmartGallery

La galeria situada en la parte inferior de la pantalla muestraitadgenesclinicas y microscépicas del
paciente seleccionado.
Solamente se muestran lasnagenesmicroscépicas correspondientes a la imagen clinica actual (con

marco naranja).

Imagenes clinicas

« s

Imagenes dermatoscopicas

Fig.35

Imagenesclinicas
En el campdmagen clinicase muestran todas laBnagenesclinicas realizadas hasta el momento del
paciente correspondiente.

Fig.36

B Laimagen activa aparecera con un marco naranja.

B Use las flechas derecha e izquierda para desplazarse pomagenes Alternativamente,
también es posible hacer lo mismo con la rueda del raton. Para ello, el puntero del raton debe
estar en la SmartGallery.

B Haga clic en una vista en miniatura para seleccionarla. La imagen seleccionada aparece en la
vista previa.

Por encima de la galeria se muestran fecha y hora de la realizacion de la toma, el tipo de la ima
la resolucion de la imagen actual:

B 25042014 134349 [&@) BASELINE MM 5184 x 3456

La flecha tachada en la vista en miniatura de una imagen clinica indica que todavia no se ha
establecido un marcador en esta imagalinica.
Puede activar/desactivar la visualizacion de este simbolo en los aju@@es 2Total Body Mappiny

@NoTA
El color del marco de lasnagenesclinicas sefiala el tipo de imagen:
B Morado: Imagen inicial de TBM
B Rosa: Imagen de seguimiento de TBM
B Azul: Imagen clinica capturada en el médub@rmoscopy
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Ordenar y filtrar imagenes clinicas

Por defecto, se muestran todas lasmagenesde un paciente ordenadas por fecha de captura en la
galeria. Para encontrar mas facilmente lamagenesrelevantes, laSmartGallery cuenta con opciones
adicionales para ordenar y filtrar laisnagenes

Con el menu desplegable arriba de lasagenesclinicas
es posible ordenar lasmagenespor localizacién o fecha
A Localizacid de captura en forma ascendente o descendente.

¥ Localiz

A la derecha se encuentra otro menu desplegable.
Aqui se seleccionan las caracteristicas con las que una
imagen tiene que cumplir para estar visible en la galerie
Por ejemplo, se pueden filtrar de todas lasagenes
aquellas que contienen un marcador clasificado como
Muy sospechoso




Imagenes microscopicas
En la parte inferior de la pantalla se muestran lasagenesmicroscopicas.

»
W
== 9
20. | [25.04.2014 15:24:03

B Enla configuracién predeterminada, se muestran todas lasigenesmicroscopicas
correspondientes a la imagen clinica actual (marcada en naranja). Cuando se elige un marcador
en la vista previa, éste se vuelve rojo y en la galeria se muestran solmdagnesmicroscopicas
correspondientes a este marcador.

B Siel marcador ya ha sido clasificado, el nimero de marcador en la galeria se enmarca en el color
correspondiente.

Al hacer clic en una imagen microscopica en la galeria, ésta se muestra en la vista previa. Se puede
visualizar la imagen en su resolucién total haciendo doble clic en la vista previa.

[] whososaogusies [@rouowue M ssesy 57
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Fig.37

Imagenes dermatoscopicas ﬁ 04

En la barra arriba de lasnagenesmicroscopicas se pueden vénformacionacerca de la fecha y hora
de captura, el tipo de imagen y la resoluci@®emuestra ademas informacion sobre el nivel de zoom
usado para la captura

Adicionalmente se puede ver si la micro imagen ha sido polarizada o no polarizada.
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9.1.8 MoleGallery

a Inicie laMoleGallery con el botén del mismo nombre del médulo de dermatoscopia.
LaMoleGallery muestra todos los marcadores con sus imagenes clinicas y de referencia
correspondientes. Ademas, en MoleGallery dispone de varias funciones de filtro y clasificacion, ¢
como otras herramientas.

(=}

MoleGallery

(@otoFing,
0.

13112019 3007.2018

Fig.38 Vista de ejemplo MoleGallery

Barra de menu

Numero de sesiones de captura para un marcador

Marcador (imagen clinica)

Hoy (muestra las microimagenes que se hayan capturado durante el dia).
Aqui puede

- iniciar una imagen de seguimiento

- sefalar el marcador com®esactivado
- sefalar el marcador comé&xtirpado

A W N P

5 Sesiones de captura hasta la fecha, ordenadas en orden cronolégico descendente

Si para un marcador hay mas de una microimagen
guardada para una sesion, encontrara un simbolo en le
vista previa en lavioleGallery.

Fig.39 Simbolo de informacion sobre
otras imagenes
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9.18.1

Funciones de organizacion

LaMoleGallery ofrece alternativas para organizar las visualizaciones. Se puede organizar segun

- el nimero de sesiones de captura o
- el nimero de marcadores.

l 1 Para organizar, haga clic en el simbolo de organizacion del encabezado.

Las filas se organizan de acuerdo con la columna seleccionada. Puede identificarlo cuando la fle

la esquina aparecen rojas en el simbolo de organizacion.

2. Haga clic de nuevo en el simbolo de organizacién si desea cambiar el orden (ascenrdente
descendente).

9.1.8.2 Barrade menu

Funciones de filtro
En la barra de menu dispone de varios filtros.
B Cuando los filtros estan activos, aparece una barra naranja bajo el botén.

B Elndmero arriba a la derecha del boton muestra la cantidad de marcadores que corresponden
al criterio de filtrado.

AN

Extirpado Desactivado

Todos ningun filtro. Se muestran todos los marcadores.

Falta solo se muestran los marcadores para los que no se han creado ni guardado image
de seguimiento en la sesion de captura actual.

Extirnada  solo se muestran los marcadores sefialados como extirpados.

Desactivadc solo se muestran lognarcadores sefialados como desactivados.

Imagenes de seguimiento

1. Haga clic enSeguimienta Encontrara estos botones en la barra de menu o en la coluriiog
de cada marcador.

2
o
o

c

Seguimiento

Comienza el modo de captura. El modo de captura se describe con detalle en otro apartado de ¢
manual de usdcf. capitulo9.5Imagenesmicroscépicas (fotos y videok)

2. Puede crear imagenes de seguimiento para todos los marcadores. Si lo desea, también pL
saltar marcadores o seleccionar otro orden en el modo de captura.
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9.1.8.3 Acceso a las microimagenes de un marcador

Puede ver las microimagenes guardadas de un marcador en pantalla completa.

1 Seleccione un marcador en lloleGallery y haga clic en una microimagen previa de dicho
marcador.

Se a

bre la vista previa en pantalla completa:

Tiempo 14:14

1 Sobre la vista previa puede ver todas las fechas en las que se realizaron sesiones de captura.
Significado de los colores de las fechas:

Negro: no hay microimagenes disponibles

Gris oscuro: al menos una microimagen disponible

Gris claro: al menos una microimagen disponible, que se muestra epémtalla de
vista previa

l Seleccione una fecha para abrir una sesion de captura determinada.

2 Debajo de la vista previa puede ver cuantas microimagenes hay guardadas para ese marcador
en la sesion de captura seleccionada. Se muestran la hora y el valor de zoom.

M Haga clic en esta informacién detallada para abrir la microimagen correspondiente.

3 A la derecha puede ver la informacién de la imagen, que también encontrara en la interfaz de
usuario del médulo de dermatoscopia.

4 Abajo a la derecha, junto a la vista priva, encontrard el botén de acceso a la puntuacion AIMEE
(cf. capitulo9.7.1Asistente Al AIMBE
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9.1.9 Guardar archivos adjuntos

Puede guardar archivos adjuntos con todas asagenes

Esta funcién se puede activar y desactivar en los ajustes (modulos/.../visomdgenesg (6.5.1.2Visor
deiméagenes.

1 Haga clic en elconode clip en la esquina superior izquierda de la ventana de vista previa.
Se abre la ventand@rchivos adjuntos

Adjuntos

Uso de memaria

Min.

Adjuntos disponibles

Archivo de ejemplo.d

2. Através de agregaarchivos adjuntopuede seleccionar aqui los archivos que desee guarda
como archivos adjuntos.

Después de haber seleccionado un archivo adjunto existente con un clic del ratén, también puec
realizar las siguientes acciones:

B DescargarEl archivo adjunto también se puede almacenar fuera de unigers

B Editar propiedades: Puede cambiar el nombre del archivo, guardar un comentario y elegir ¢
archivo adjunto se incluye en una exportacion XFXF.

H Eliminar la seleccién: De esta manera, es posible remover el archivo como archivo adjunto

3. Haga clic enCerrampara salir del mena y cerrar la ventana.

Puede reconocer la presencia de archivos adjuntasndo el simbolo del sujetapapeles es de colol
El color varia dependiendo del médulo en el que se encuentlerfnatoscopia Total Body Mapping,
Aesthetics).
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9.2 Iméagenes clinicas

Es posible guardar la posicién exacta de una lesion enn#sgenesclinicas para poder analizarla
microscépicamente con lanedicam o laleviacam.
Para realizar la captura de una imagen microscopica es
H necesario contar con una imagen clinica con marcadore
Esta imagen clinica se puede obtener pdiferentes
SLR/PowerShot

caminos.
medicam 1000 B conlamedicam o laleviacam sin el objetivo de
conversion

Esquema

B conuna cdmara digital conectada al ordenador
B con unarepresentacion esquematica

@noTA
Lasimagenesclinicas estandarizadas de cuerpo completo realizadas con el médulo Total Body
Mapping también pueden ser usadas conmagenesclinicas para lalermatoscopia
A ADVERTENCIA de campo magnétic
Los imanes pueden alterar el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores implantados.
Nunca coloque ldeviacam sinlevialens directamente sobre marcapasos o desfibriladores
cardioversores implantables (ICD) y respete una distancia suficiente.

9.2.1 Imagenes generales con medicam o eleviacam

Lamedicam de alta resolucion y también leeviacam son muy adecuadas para crear imagenes
generales de alta calidad. Para conseguir una buena calidad de imagen, observe las siguientes
instrucciones:

B Asegurese de que la sala esta bien iluminada y no esta sujeta a fuertes fluctuaciones de luz. A
veces, las fuentes de luz adicionales son beneficiosas para evitar las sombras en las imagenes
del paciente.

B No fotografie a los pacientes frente a una ventana o la imagen del paciente quedara
subexpuesta.

B Asegurese de registrar fotograficamente todos los nevos relevantes. A veces, esto requiere un
primer plano adicional, por ejemplo, en el caso de lesiones ocultas o de pacientes con
sobrepeso.

B Mantenga la camara fija mientras hace la captura. El distanciador ayuda a tomar primeros
planos con el demedicam.

1 Retire el accesorio de microscopia de luz incidente deddicam o leviacam.

A PRECAUCION

Por favor, preste atencién a lo siguiente cuando utilicemetdicam sin lente de fijacién en lo
siguiente: La corriente de contacto puede transmitirse al paciente si las clavijas de contacto y
paciente se tocan al mismo tiempdror lo tanto, jno toque las clavijas de contacto durante el

uso con el contacto del paciente!

2. Seleccionemedicam o leviacam en la barra de menu




?I

En vivo

3. Haga clic en Overview para iniciar el modo de grabacion.
Ahora estas en modo de grabacion.

@ATENCION

La camara saldra autométicamente de fmntalla en directo tras 5 minutos de inactividad. Si es
necesario, reinicie el modo de grabacion pulsando el botén anterior..

Tras una breve inicializacion, se inicia el modo de grabacion. Aqui puedes alternar entre la grab:
de imagen y la deideo con el botén cambiar.

N

Cambiar Grabar

La iluminacién LED de lmedicam o laleviacam se enciende automaticamente

4, Seleccione el nivel de zoom de forma continua mediante los botones de zoonmeelicam.

leviacam: Zoom no posible.

En el modo de disparo, puedes elegir entre cirperfiles de color en la barra de menu.

5. Seleccione un perfil de color en funcion del entorno y las condiciones de iluminacion. &éliz
mismo perfil de color para las siguientes tomas.

6. Pulse el disparador de la camara o haz clic en el botén Foto.

La imagen se fija

leviacam: Tenga en cuenta que cuando el enfoque automatico esta activo, la imagen se captura
(6.2Dispositivos de grabaciédespués de unos segundoBavor de mantener la camara fija durant

este tiempo. Si el enfoque automético no esta activado, utilice el botén IéeHaE para enfocar
la imagen antes de tomar la fotografia..

Si la imagen esta borrosa o no estas satisfecho con la grabacién, puedes reactivarla con la imac
vivoy asi borrar la grabacion.

Esto también funciona a través del botén correspondiente en el panel trasero.:

#® i : E
medicam: leviacam:

En el campo de datos de la imagen, en la parte izquierda de la pantalla, puede introducir mas
informacion:

B Diagndstico
B Estudio
B Comentario

7. Seleccione la region del cuerpo del paciente que debe verse en la exposicion en el men «
localizacion situado en la parte derecha de la pantal{af. capitulo9.1.6Localizacion y
clasificacion). Para ello, haga clic en la parte del cuerpo correspondiente del paciente virtuz




@FotoFinder®
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Al pasar el puntero del ratén por encima de ur
localizacion, ésta se resalta. Al hacer clicen u
seccibn, ésta se marcara en rojo, se resaltara
amarillo y se introducira automaticamente en
el campo delocalizacion

@ El mufieco localizador aparece incluso después de volver a pulsar el disparador. Utilizando las t

9 de flecha, puede navegar hasta la region del cuerpo representada en el maniqui de localizacién
@ @ seleccionarla pulsando el botén de disparo.

Q
@ . , : / w
Con lamedicam, también es posiblehaceresto,a través del botén OK de la camai'\
La captura también se guarda de esta manera y se almacena &mlartGallery .

B 8.  Guarde la imagen, si aun no lo ha hecho, utilizando uno de los siguientes procedimientos:
- Pulse el botdn de liberacion por segunda vez.
Guardar - Haga clic en ebotén Guardar.

Una vez guardada la grabacioén, la camara vuelve a mostrar la imagen en directo y puede crear
inmediatamente la siguiente grabacion general.

Utilice la funcién de imagen deeguimientopara crear una imagen dseguimientode una imagen
general existente.

Seguimiento

Si inicia la funcién haciendo clic en el botén Seguimiento de la grabacién de la barra de menus,
ventana de vista previa seividira por la mitad. En el lado izquierdo se muestra una pantalla de
resumen ya existenteEn el campo de la parte inferior puede seleccionar la imagen deseada del
paciente.

Mediante los botones de la parte posterior derfdedicam o leviacam puede desplazarse por la
SmartGallery y seleccionar una imagen.:

- X o O
medicam: @ x leviacam:




@ Fotorindertiniverse

i 1202201912005 (@0 OYNAMIC BASELINE B 19201080

= I 1L

Fig.41

Tenga en cuenta que so6lo puede crear tomas de seguimiento para tomas que también se hayar
creado en el médulo de dermatoscopiaas imagenes importadas son una excepcién. Cuando
seleccione una imagen diferente, recibir4 una nota:

Atencion:

1 No hay seguimiento disponible para este tipo de imagen.

Puede optimizar la comparabilidad entre la toma inicial y la posterior procediendo de la siguiente
manera:
1 Cologuela camara de forma que ambas secciones de la imagen muestren la misma
representacion.
2. Configure los valores de iluminacion para que ambas imagenes se correspondan en los
siguientes puntos:
- Detalles de la imagen
- Angulo de la toma (disparo)
- Brillo
- Sombra
Utilice el botdn Volvemara finalizar la exposicidn y volver a la interfaz de usuario del médulo de
dermatoscopia.

@Nota

La fecha y la hora de la toma, el tratamiento y la localizacion se introducen automaticamente en
campo de datos de la imagen.




@FotoFinder@

En el siguiente resumen se encuentran las funciones del panel aeddicam 1000relevantes para

imagenesclinicas.

1. Imagenes clinicas
Luz indicadora de funcionamiento <=

Zoom "-" (continuo)

Para imégenes de seguimiento: <
Navegacion por las imagenes
en la SmartGallery

CQ_

SROKC

@

> Iluminacion encendida / apagada

=» Zoom "+" (continuo)

> Para imagenes de seguimiento:

Navegacion por las imagenes
en la SmartGallery

la. Imagenes clinicas - imagen congelada
Iluminacion encendida automaticamente

Luz indicadora de funcionamiento <@

Guardar (o disparador)

@)
@@@)

> Descartar imagen, volver a la imagen en vivo

1b. Imagenes clinicas - seleccionar localizacion

Luz indicadora de funcionamiento <@

Navegar por el muiieco de localizaciones <=
(izquierda)

Guardar (o disparador) «—C

SICS
@F

A

1

@

~> Navegar por el mufieco de localizaciones

(arriba)

> Navegar por el mufeco de localizaciones

(derecha)

> Navegar por el mufieco de localizaciones

(abajo)

> Descartar imagen, volver a la

imagen en vivo

Fig.42: Funciones de panel de laedicam 1000paraimagenesclinicas.
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9.2.1.1 Balance deblancos medicam 1000

Las condiciones del ambiente e iluminacion pueden variar mucho. Para ajustar su medicam 1000 a las
condiciones de luz actuales, existe la posibilidad de realizar un balance de blancos. Esto es muy dtil
para la correctarepresentacion de los colores y por ende para la comparabilidad de las imagenes.

Proceda de la siguiente manera para realizar un balance de blancos en el médulo Dermoscopy:
1 Quite el lente de dermatoscopia de faedicam.

2. Seleccionemedicam en la barra de menu.

3. Haga clic eMacropara comenzar el modo de captura de imagenes.
Ahora se encuentra en el modo para la realizacion de imagenes.

4, Coloque la camara sobre una superficie blanca.
5. dic Fijo.

La configuracion de los colores de la cAmara ahora es ajustada a las condiciones de ambiente e
iluminacién actuales.




@FotoFinder®

9.2.2 Imagenesclinicas con una camara digital

Para capturaimagenesclinicas con una camara digital conectada al sistema, proceda de la sigui
manera:

[ 1 Seleccione Powershot/SLR en el menu desplegable.

23 SLR/P

¥ medicam1000

# Schema

2. Inicie el proceso de captura con el botWacra

Ahora se encuentra en el modo para la realizacionimi@dgenes

3. La configuracion estandar para el perfil de captura es Overview. Puede cambiar esto si fue
necesario para adaptar laonfiguracién de la cadmara a sus necesidades.

4, Si hay varias camaras SLR conectadas, la seleccion de la camara se puede cambiar en el
desplegable de la barra de menu.

El proceso de captura en,gs el mismo como con lmedicam.




9

9.2.21

Renombrar la camara digital conectada

Se pueden conectar varias camaras digitales diferentes a su sistema. Para facilitar al usuario la
distincion de estas camaras durante el proceso de captura, se puede cambiar el nombre de las
camarasindividualmente de la siguiente manera:

1 Inicie el proceso de captura.
Abra la seleccion de camara en la barra de mend.

3. Haga clic con el raton sobies puntos suspensivoal final de lalinea”... " (ver captura de
pantalla)

ody Mapping

() i Polflash XE
[Lei] -
nfoque automatico de visualizacién directa Canon EOS

Canon EOS 7
Fabricante: Canon Tipo de dispositivo: CanonDevice Identificador: 106948528

i A

Polflash XE
Canon EOS 700D -]

Canon EOS 700D
1 Fabricante: Canon Tipo de dispositivo: CanonDevice Identificador: 10694

\

5

4, Aparece un cursor detras del nombre de la camara actual. Sobrescribalsido desey
confirme conEnter.

Restablecer los nombres de las camaras a sus nombres originales
Se puedea restablecer todos los nombres de camaras a sus hombres originales:

1 Desde el panel de conttdpantalla inicial) vaya adjustes Dispositivos de capturd Ajustes
generales

2. Haga clic enRestableceen el elemento de menDesignaciones de dispositivos
3. Finalice la configuracion seleccionandGerrar




@FotoFinder@

9.2.3 Imagenesclinicas por WiFi

Las imageneglinicas pueden ser capturadas también
con una camara digital a través de una tarjeta SD deRW
1 SeleccionelWiFien el menu desplegable.

2. Haga clic en el botérComparar

En el modo WFi se pueden capturar varidmagenes
clinicas, sin necesidad de confirmar algo en el software

Para atribuir localizaciones a estasagenesuse la pestafa a la derecha de la pantaltd. capitulo

9.1.6Localizacion y clasificacién
Encontrara nés informacion en el capitulo Configuracidief. capitulo6 Configuracior).
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9.2.4 Imagenes clinicas usando el esquema

B En lugar démagenesclinicas puede elegir la seccién correspondiente en el paciente virtual.

1 SeleccioneEsqguemeaen el menu desplegable.

2. Haga clic enEsquema

Aparece una seleccion de diferentes localizaciones.

Esquema . . . .
3. Elija la parte del cuerp@adecuada en la mejor perspectiva con un clic.

La localizacion esquema aparece ahora en forma ampliada a la derecha.
Se pueden incluir otros datos como diagnésticos, tipo de tratamiento o comentarios usando el area de

informacionsobre la imagen a la izquierda.
4, Haga clic enGuardar
El esquema seleccionado se guarda como imagen clinica.

4

i 09052019 135143 () FoLOW LR I sesex 5T

B 3. A8 o [Bla |[TIE




@FotoFinder®

9.3 Video clinico

FotoFinderUniverse ofrece no solamente la posibilidad de capturanagenes sino también de grabar
y guardar videos.

Los videos se pueden grabar en el médulo Bermoscopyy Aesthetics En el médulaDermoscopyse
pueden crear tanto videos clinicos como videos microscopicos.

Para obtener buenos resultados, tenga en cuenta las notas que también se aplican a la captura de
imagenes(9.2.1Imagenes generales con medicam oleVviacam).

-

Quite el lente dadermatoscopiade lamedicam o laleviacam.

2. Seleccionemedicam o leviacam en la barra de mend.

Haga clic emMVacropara comenzar el modo de captura dmagenes

@GNOTA

La camara sale automaticamente de la pantalla en vivo después de 5 minutosattividad. En
caso necesario, reinicie el modo de grabacion pulsando el botén anterior.

La iluminacién brillante LED se enciea@utoméaticamente.

El modo de captura se inicia después de una breve inicializacion. Utilice el b&émbiampara
alternar entre la grabacién denagenesy la de video.

o O

Cambiar Grabar
Posicione su dispositivo de captura.

Haga clic enVideoo pulse el botén del obturador en el mango de la cAmara para iniciar la
captura de video.

Grabar

Imagenes clinicas 500 1344 BaseLne O SW4x 3456

i .
(8l 8 <e7| 9 | [&1]/E

e

Fig.44: Vista de muestra de la captura de video en ejecucion
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Durante la grabacion:

00:00:01:418

Romper

Guardar

en la parte superior derecha de la pantalla se muestra el curso del tiempo de grabadidn.
punto rojo sefializa la grabacién en curso.

conla medicam puede modificar el zoom con las teclas correspondien‘C .

si en la barra de menu estan activadas las funciow@a/say Parar

Haga clic enPausapara detener la grabacion. Al hacer clic de nuevo éeacontinua la
grabacion.

Haga clic enPararpara finalizar la grabacion.

En ajustes puede determinar cuanto debe durar la grabacion como méax{fb.1.8Videos.

Inmediatamente tras la grabacién, se reproducira el vidastomaticamente.

En el campo de datos de imagen de la parte izquierda de la pantalla pagplegar

diagndstico
estudio correspondiente
comentario

Haga clic enGuardarsi estéa satisfecho con la grabacion.
De lo contrario, haga clic eh/vebildpara iniciar una nueva grabacion o efrdaspara finalizar
el modo de grabacién.

Tras pulsarGuardarse abre autométicamente el menu de localizacion. Haga clic en la parte
del cuerpo correspondiente del paciente virtu®.1.6Localizacion y clasificacion

Encontrara opciones de edicion en ebiifor de vided9.8.1Editor devideo).




@FotoFinder®

9.4 Marcadores

Los marcadores identifican las posiciones de las imagenes generales en las que se eedimmar las
lesiones mediante microscopia 6ptica. Antes de poder crear una fotomicrografia, se debe establecer
un marcador asociado. Se pueden establecer marcadores adicionales en cualquier momento en las
imagenes generales recién adquiridas o archivadas

@ATENCION

B No es posible adquirir y guardar una fotomicrografia sin establegemero un marcador
B Cada micrografia debe estar claramente asignada a una posicion en la imdgeconjunta
B Marque siempre una marca de nacimienftunar) con el mismo marcador.

GNOTA

Un resumen de las posibles vistas de los arcadquasde encontrarse anteriormente en el manual
(9.1.4.3Marke).

MoleHistory

! Para ver las imagenes existentes en orden cronoldgico
T (MoleHistory) haga clic con el b@in izquierdo del ratén

| Imégenes referenciadas

directamente sobre el nUmero del marcador
25.04.2014 1523:50 25042014 15:27:01 Seleccione una déas imagenes en miniatura para verla
(01] de forma ampilada.

Fig.45: MoleHistory
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9.4.1 Agregar marcadores

Proceda de la siguiente manera para marcar las lesiones:
1 Haga clic en el boté/arcador

Se encuentra en la barra de menu de la interfaz de usuario del médulo Dermoscopy y junto con
visualizacion erpantalla completa de la imagen clinica deseada.

Cuando la funcién Marcador esta activada, el botdn tiene un fondo anaranjado y la imagen en la
previa un marco de color naranja.

2. Dibuje una linea en la imagen clinica a partir la lesién deseada presionando el botén izquierdo
del ratén y moviéndolo desde la lesion deseada.

3. Suelte el botén cuando la linea tiene la longitud deseada.
La linea se guarda y se etiqueta con un niumero.

Fig.46

4, Numere del mismo modo todas las lesiones en la imagen clinica.
5. Cuando tenga todo numerado, desactive el etiquetado haciendo de nuevo clic écoglo
Marcador
@noTA

La numeracion se establece de forma continua, o sea, cada nimero se otorga tan solo una vez
paciente. De este modo, se evitan errores al asociaifa&genesmicroscopicasen la misma sesion






































































































































































